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Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Bauerfeind
Produkt entschieden haben.

Jeden Tag arbeiten wir an der Verbesserung
der medizinischen Wirksamkeit unserer
Produkte, denn Ihre Gesundheit liegt uns am
Herzen. Bitte lesen und beachten Sie die
Gebrauchsanweisung sorgfaltig. Bei Fragen
wenden Sie sich an lhren Arzt oder Ihr
Fachgeschaft.

Zweckbestimmung

MyoTrain ist ein Medizinprodukt. Sie ist eine
Bandage mit einstellbarer Kompression zur
Behandlung von Muskelverletzungen des
Oberschenkels.

Indikationen

Muskelverhartung

Muskelzerrung

Muskelprellung (sogenannter Pferdekuss)
Muskelfaserriss
Muskelfaserbindelriss, bspw. der riick-
seitigen Oberschenkelmuskulatur
(Hamstrings)

Verletzung der Fascia lata
Posttraumatische, postoperative Reiz-
zustande

» Pravention/Rezidivprophylaxe

.

.

A Anwendungsrisiken
Das Produkt ist zur unmittelbaren Versor-
gung und zur Prophylaxe von Folgeverlet-
zungen flr den Patienten vorgesehen.
Wurde Ihnen die MyoTrain verschrieben,
sprechen Sie die Nutzung und Anwen-
dungsdauer bitte mit Ihrem Arzt ab. Er
informiert Sie auch dariber, ob und mit
welchen anderen Produkten die MyoTrain
zeitgleich genutzt werden kann.
Bitte beachten Sie ohne Ausnahme die
Hinweise, die Sie bei Erwerb der MyoTrain
erhalten haben, sowie die Gebrauchs-
anweisung.
Bei unsachgemafer Anwendung oder auch
eigenmachtiger Veranderung des Produkts
konnen Schaden entstehen und die Ge-
wahrleistung entfallt.
Die Bandage entfaltet ihre Wirkung vor
allem bei korperlicher Aktivitat. Legen
Sie die Bandage wahrend langerer Ruhe-
pausen ab - z.B. Schlafen, langes Sitzen.
Vermeiden Sie Kontakt mit fett- und saure-
haltigen Mitteln, Salben und Lotionen.
Alle von auflen an den Korper angelegten
Hilfsmittel konnen, wenn sie zu fest anlie-
gen, zu lokalen Druckerscheinungen fiih-
ren oder auch in seltenen Fallen durchlau-
fende BlutgefaBe oder Nerven einengen.
Stellen Sie im Zusammenhang mit der
Nutzung der MyoTrain auBergewdhnliche
Veranderungen - z.B. die Zunahme von
Beschwerden - an sich fest, unterbrechen
Sie die Nutzung und suchen Sie umgehend
einen Arzt auf.
@ Enthalt Naturkautschuklatex (Elasto-
dien); dies kann bei Uberempfindlichkeit
zu Hautreizungen fiihren. Legen Sie die

.

.
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Bandage ab, wenn Sie allergische Reak-
tionen bemerken.

Kontraindikationen

Nebenwirkungen, die den gesamten Orga-

nismus betreffen, sind bis jetzt nicht be-

kannt. Bei nachfolgenden Krankheitsbildern
ist die Anwendung des Produktes nur nach

Ricksprache mit Ihrem Arzt angezeigt:

« Hauterkrankungen/-verletzungen im
versorgten Korperabschnitt, insbesondere
bei entzlindlichen Erscheinungen; ebenso
aufgeworfene Narben mit Anschwellung,
Rétung und Uberwarmung

« Krampfadern (Varicosis)

« Empfindungsstorungen des Beins auf
Grund neurologischer Veranderungen

« Durchblutungsstorungen des Beines
(z.B. Diabetes mellitus)

» Lymphabschlussstorungen und unklare
Weichteilschwellungen

Anwendungshinweise

Anlegen

@ Legen Sie die MyoTrain im Stehen, bei
entspanntem Bein und leichter Kniebeuge
an.

Ziehen Sie die Bandage an, indem der hin-
tere Velourstreifen (auBen) mittig tber dem
verletzten Muskelbereich positioniert wird.
Der gesamte Verletzungsbereich muss dabei
von der Bandage abgedeckt sein.

@ Rollen Sie nun den oberen Rand der
Bandage ca. zwei Drittel zurlick — nach distal
(unten).

© Legen Sie die groBe Pelotte (Funktions-
pelotte) an die betroffene Stelle des Ober-
schenkels. Zur Druckerhdhung kann die
kleinere Pelotte (Akutpelotte) optional einge-
setzt werden.

Danach rollen Sie die Bandage wieder zu-
riick nach oben. Achten Sie dabei auf einen
moglichst faltenfreien Sitz.

O Bringen Sie die Klettbander gerade auf
dem hinteren Velourstreifen an. Dabei mus-
sen die Gurte von hinten unten nach vorne
oben gefiihrt sein. Die kurzen Gurte befinden
sich unten, die langen oben.

@ Auf den vorderen Velourstreifen ist das
Gegenzugsystem (Ringésen) aufzulegen.
Dabei ist darauf zu achten, dass die Gurte
glatt durch die Osen gefiihrt werden. @ Mit
dem unteren Gurtepaar beginnend den je-
weils inneren und auBeren Gurt gleichzeitig
festziehen und ankletten. Der Bandagen-
und Gurtdruck ist bei gebeugtem Knie so
leicht einzustellen, dass der Patient zwar
Kompressionsdruck, aber keinen Schmerz
verspurt.

Ist die Grundeinstellung wie oben beschrie-
ben einmal korrekt erfolgt, ist ein leichtes
An-und Ablegen der Bandage durch allei-
niges Offnen und SchlieBen der Gurte
moglich. Dabei ist darauf zu achten, dass
die Grundpositionierung fir den Verlauf der
Gurte nicht verandert wird.

Verwendung der Pelotten

Die nachfolgenden Punkte zeigen Ihnen die
verschiedenen Anwendungsmaglichkeiten
der einzulegenden Pelotten, je nach Stadium
der Behandlung:



. Unmittelbar nach der Verletzung:
Legen Sie die kleine Akutpelotte direkt auf
die verletzte Stelle. Dariiber legen Sie
dann die groBere Funktionspelotte. Beide
Pelotten konnen vorgekihlt werden. Nach
etwa 24 Stunden ist die erhohte Kompres-
sion durch die Akutpelotte nicht mehr
erforderlich.

.In der Folgezeit:
Die grofBere Funktionspelotte kann
weitergetragen werden, insbesondere
bei Wiederaufnahme des Trainings. @ Je
nach Bedarf konnen Sie die Seitenfligel
der Funktionspelotte an beiden Seiten
einschlagen.

. Langfristig:
Zur Pravention bei sportlichen Belastun-
gen kann die MyoTrain ohne Pelotten
getragen werden.

N
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Reinigungshinweise

Hinweis: Setzen Sie die Bandage nie di-
rekter Hitze aus (z.B. Heizung, Sonnenein-
strahlung, Lagerung im Pkw). Schaden am
Material sind moglich. Dies kann die Wirk-
samkeit der Bandage beeintrachtigen

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf
dem Einnahetikett. Es befindet sich am
oberen Rand der Bandage.

Wir empfehlen MyoTrain bei 30 °C Hand-

wasche separat mit einem Flissigwasch-

mittel (kein Vollwaschmittel) zu waschen.

Beachten Sie dabei bitte folgende Hinweise:

. Entfernen Sie die Gurtkomponenten vom
Gestrick und reinigen Sie die Bandage
einzeln.

. Gurtkomponenten und Pelotten konnen
ebenfalls bei Bedarf einzeln per Hand-
wasche gereinigt werden.

3. MyoTrain ist nicht trocknergeeignet.

N

Bei Reklamationen wenden Sie sich an den
Handler, von dem Sie das Produkt erhalten
haben.

Hinweis: Nur gereinigte Ware wird bear-
beitet.

Hinweise zum Wiedereinsatz

Das Produkt ist zur Individualversorgung
eines Patienten oder einer Patientin
vorgesehen.

Gewabhrleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen

des Landes, in dem das Produkt erworben

wurde. Vermuten Sie einen Gewahrleis-

tungsfall, wenden Sie sich bitte zunachst

direkt an denjenigen, von dem Sie das

Produkt erworben haben. Das Produkt ist

vor Gewahrleistungsanzeige zu reinigen.

Wurden die Hinweise zum Umgang und zur

Pflege der MyoTrain nicht beachtet, kann

die Gewahrleistung beeintrachtigt oder

ausgeschlossen sein. Die Gewahrleistung ist

ausgeschlossen bei:

« nicht indikationsgerechter Anwendung

« Nichtbefolgen der Anweisung des Fach-
personals

« eigenmachtiger Produktveranderung

Meldepflicht

Aufgrund regionaler gesetzlicher Vorschrif-
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ten sind Sie verpflichtet, jeden schwer-
wiegenden Vorfall bei Anwendung dieses
Medizinproduktes sowohl dem Hersteller als
auch dem BfArM (Bundesinstitut fir Arznei-
mittel und Medizinprodukte) unverziglich zu
melden. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf
der Riickseite dieser Broschire.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt nach
Nutzungsende entsprechend der ortlichen
Vorgaben.

Materialzusammensetzung

Polyamid (PA), Eisen mit Polyamid (Fe mit
PA), Elastodien (ED), Polyurethan (PUR),
Silikon (Sl), Viskose (CV), Polyester (PES)

Barrierefreie Version
www.bauerfeind.de/barrierefrei

[MD] - Medical Device
- Kennzeichner der DataMatrix als UDI

Stand der Information: 2021-11

english

Dear Customer,

thank you for choosing a Bauerfeind product.

We work to improve the medical
effectiveness of our products every day —
because your health is very important to us.
Please read and observe these instructions
for use carefully. If you have any questions,
please contact your doctor or medical
retailer.

Intended purpose

MyoTrain is a medical device. It is a support
with adjustable compression for the
treatment of thigh muscle injuries.

Indications

« Muscle hardening

« Muscle strains

« Muscle bruising (thigh knock)

« Muscle fiber tears

« Tears in bundles of muscle fiber, for
example the rear thigh muscles
(hamstrings)

« Injuries to the fascia lata

« Post-traumatic, post-operative irritation

« Prevention/recurrence prevention

A\ Risks of using this product

« MyoTrain should only be worn in
accordance with the instructions con-
tained in these usage directions and for
the listed areas of application.

The use and duration of use must be dis-
cussed with the physician who prescribed
the MyoTrain. They will also inform you
whether the MyoTrain can be used simul-
taneously with other products, and if so,
which ones.

Please note all the information you
received with the MyoTrain as well as the
instructions for use.

* The product may be damaged if it is not
used correctly or is altered arbitrarily and,
the warranty will not be valid.
The effects of this support are felt
primarily during physical activity. Take the
support off during extended rest phases —
e.g. sleeping and long periods of sitting
down.
« Avoid contact with ointments, lotions, or
substances containing grease or acids.
« Any aids applied externally to the body
may, if tightened excessively, lead to local
pressure points or, rarely, constrict the
underlying blood vessels or nerves.
If you experience any unusual changes
connected to your use of the MyoTrain —
e.g. an increase in discomfort - stop using
it and contact your physician without delay.
@ Contains natural rubber latex
(Elastodiene) which can cause skin
irritation in persons with an allergy. Take
off the support if you notice any allergic
reaction.

Contraindications

Side effects involving the body as a whole

have not been reported to date. If you have

any of the following conditions, the product
should only be used after consultation with
your physician:

« Skin disorders/injuries to the relevant part
of the body, particularly if inflammation is
present. Likewise, any raised scars with
swelling, redness, and excessive heat
build-up

« Varicose veins

« Impaired sensation in the leg due to
neurological abnormalities

« Impaired circulation in the leg
(e.g. diabetes mellitus)

« Impaired lymphatic drainage and soft
tissue swelling of unknown origin

Application instructions

Putting on the orthosis

@ Put on the MyoTrain standing up, with a
relaxed leg, and a slight bend in your knee.
Put the support on, making sure that the
rear Velcro straps (outer) are positioned in
the middle of the injured muscle area. The
entire injured area must be covered by the
support.

@ Now roll the upper edge of the support
distally (downward) approx. two thirds of

its length.

© Place the large pad (functional pad) on
the affected area of the thigh. The smaller
pad (acute pad) can be inserted if you would
like to increase the pressure.

Next, roll the support back up again, making
sure that there are as few creases as
possible.

O Attach the Velcro straps to the Velcro
strip on the back. The straps must be guided
from bottom of the rear to the top of the
front. The short straps are at the bottom and
the long ones at the top.

© The tensioning system (eyelets) is to be
attached to the Velcro straps at the front.

It is important to ensure that the straps are
guided smoothly through the eyelets. @
Starting with the lower pair of straps, tighten

and fasten the inner and outer straps at the
same time. The pressure of the support and
the straps should be gently adjusted when
they knee is bent so that the patient feels
the regulated compression but this is not
painful.

Once the basic fitting has been performed
correctly as described above, the support
can subsequently be fitted and removed
easily simply by opening and closing the
straps. Be careful to ensure that the basic
positioning for the course of the straps is
not modified.

Use of the pad

The following sketches show you the various

options for inserting the cushions depending

on the stage of treatment:

1. Immediately after the injury:
Locate the acute pad directly over the
injured site. Position the functional pad
on top of the acute pad. Both pads can be
pre-cooled. The acute pad can be removed
after approx. 24 hours (Fig. 3). After this
time the increased compression produced
by the acute pad is no longer required.

. Subsequently:

You can continue to wear the larger
functional pad, particularly when
resuming training. @ You can attach the
side wings of the functional pad to both
sides as required.

3. MyoTrain can be worn without pads.

N

Cleaning instructions

Note: Never expose the support to direct
heat (e.g. heaters, sunlight, leaving in your
car, etc.) This may cause damage to the
material, which can impair the effectiveness
of the support

Please refer to the care instructions on the
sewn-in label. This can be found on the
upper edge of the support.
We recommend hand-washing the MyoTrain
separately at 30 °C with a liquid detergent
(not a heavy-duty detergent). Please note the
following:
1. Remove the strap components from the
fabric and wash the support on its own.
2. The strap components and pads can
also be washed on their own by hand as
required.
3. MyoTrain is not suitable for tumble drying.

To make a complaint, please contact the
retailer that provided you with the product.

Note: Only clean goods are handled.

Notes on reuse

This product is intended to be fitted to one
patient only.

Warranty

The statutory regulations of the country

of purchase apply. Please first contact

the retailer from whom you obtained the
product directly in the event of a potential
claim under the warranty. The product must
be cleaned before submitting it in case of
warranty claims. Warranty may be limited
or excluded if the instructions on how to



handle and care for the MyoTrain have not

been observed.

Warranty is excluded if:

» The product was not used according to the
indication

« The instructions given by the specialist
were not observed

» The product was modified arbitrarily

Duty to report

Due to regional legal regulations, you are
required to immediately report any serious
incident involving the use of this medical
device to both the manufacturer and the
responsible authority. Our contact details
can be found on the back of this brochure.

Disposal

Once you have finished using the product,
please dispose of it according to local
specifications.

Material content

Polyamide (PA), Iron with polyamide (Fe with
PA), Elastodiene (ED), Polyurethane (PUR),
Silicone (Sl), Viscose (CV), Polyester (PES)

- Medical Device
— DataMatrix Unique Device Identifier UDI

Version: 2021-11
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Chére cliente, cher client,

merci d'avoir choisi un produit Bauerfeind.
Tous les jours, nous travaillons a 'améliora-
tion de l'efficacité médicale de nos produits,
car votre santé nous tient particulierement
aceeur.

Veuillez lire attentivement et tenir compte
cette notice d'utilisation. Pour toutes ques-
tions, veuillez vous adresser a votre médecin
ou a votre revendeur spécialisé.

Utilisation

MyoTrain est un dispositif médical. Il s'agit
d'un bandage avec compression réglable
destiné au traitement des traumatismes
musculaires de la cuisse.

Indications

- Contracture musculaire

Elongation musculaire

Contusion musculaire

Déchirure musculaire (également appelée
claguage)

Déchirure d'un faisceau entier de fibres
musculaires, par exemple des muscles a
l'arriere de la cuisse (muscles
ischio-jambiers)

Lésion du fascia lata

Etats inflammatoires post-
traumatiques / post-opératoires

« Prévention/prophylaxie des récidives

.

.

.

A Risques d'utilisation

« MyoTrain doit se porter conformément aux
recommandations de ce mode d’emploi et
dans le respect des indications données.
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« Sil'orthése MyoTrain vous a été prescrite,
veuillez convenir avec votre médecin de
son utilisation et de sa durée d'application.
Ce dernier vous indiquera également si
MyoTrain peut étre utilisée simultanément
avec d'autres produits et, le cas échéant,
lesquels.
Veuillez observer, sans exception, les
indications qui vous ont été données lors
de l'achat de MyoTrain ainsi que la notice
d'utilisation.
En cas d'utilisation non conforme, mais
aussi de modification arbitraire du produit,
des dommages peuvent survenir et la
garantie peut alors devenir nulle et non
avenue.
L'orthése agit surtout au cours des
activités physiques. Retirez l'orthese
pendant les phases de repos prolongées
(par ex. pour dormir ou si vous restez
longtemps en position assise).
Evitez tout contact avec des substances
grasses ou acides, des cremes ou des
lotions.
Toutes les aides thérapeutiques
positionnées sur les différentes parties du
corps peuvent conduire a des pressions
locales excessives si elles sont portées
trop serrées, et plus rarement a un
rétrécissement du calibre des vaisseaux
sanguins ou des nerfs.
Sivous constatez des effets indésirables
inhabituels liés a l'utilisation de MyoTrain
(par exemple, réapparition de la douleur),
arrétez de la porter et consultez
immeédiatement un médecin.
@ Contient du caoutchouc naturel
(élastodiéne) qui peut provoquer
des irritations cutanées en cas
d’'hypersensibilité. Veuillez retirer le
ortheése si vous observez des réactions
allergiques.

Contre-indications
A ce jour, aucun effet secondaire affectant
l'ensemble de l'organisme n’est connu. En
présence des affections citées ci-aprées,
l'application du produit doit étre précédée
d'une consultation médicale :
« Dermatoses/lésions cutanées dans
la zone en contact avec l'appareillage,
notamment en cas d'inflammations ; il
en va de méme en cas de cicatrices avec
gonflement, de rougeur et d'hyperthermie
« Varices (maladies variqueuses)
« Troubles de la sensibilité au niveau
de la jambe en raison d'altérations
neurologiques
« Troubles circulatoires de la jambe
(par exemple, diabéte sucré)
« Troubles du systeme lymphatique et tumé-
factions des tissus mous inexpliquées

Conseils d'utilisation

Mise en place

@ Mettez votre MyoTrain en position debout,
la jambe devant étre décontractée et le
genou légerement fléchi.

Placez l'orthése de sorte que le velcro
arriére (extérieur) soit centré sur la zone

du muscle affectée. L'orthése doit donc
recouvrir l'intégralité de la zone blessée.

@ Retournez maintenant en l'enroulant le
bord supérieur de l'orthese d'environ deux
tiers, vers le coté distal (vers le bas).

© Placez la grande pelote (pelote
fonctionnelle) sur la zone concernée de la
cuisse. En vue d'augmenter la pression,

la pelote plus petite (pelote d'urgence)

peut éventuellement étre utilisée. Ensuite,
remettez 'orthése comme auparavant (en la
remontant). Veillez a ne pas faire de plis.

O Fixez les bandes auto-agrippantes, sans
qu'elles se courbent, sur le velcro arriere.
Pour ce faire, les sangles doivent étre
conduites du bas de la partie arriere au haut
de la partie avant. Les sangles courtes se
trouvent en bas et les longues, en haut.

@ Le systéme de contre-traction (ceillets)
doit étre posé sur le velcro avant.

Il faut dans ce cas faire bien attention a ce
que les sangles soient guidées bien a plat a
travers les ceillets. @ En commencant par
la paire de sangles inférieure, serrez et fixez
la sangle intérieure et la sangle extérieure
simultanément. Le genou fléchi, réglez la
pression de l'orthese et des sangles de sorte
que le patient note bien une pression de
contention, mais aucune douleur.

Si la mise en place initiale a été
correctement effectuée, en suivant les
indications ci-dessus, le port et le retrait du
bandage ne nécessitent que l'ouverture et
la fermeture des sangles. A ce niveau, il faut
veiller a ce que le positionnement initial des
sangles ne soit pas modifié.

Utilisation de la pelote

Les croquis suivants vous montrent les

différentes possibilités d'utilisation des

coussins selon le stade de la pathologie :

. En post-traumatique immédiat :
Veuillez positionner la pelote pour
urgences directement sur la région lésée.
Sur ce dernier, veuillez par la suite, placer
la pelote fonctionnelle. Les deux coussins
peuvent étre préalablement refroidis.
Apres env. 24 heures, une majoration de la
compression par la pelote pour urgences
n'est plus nécessaire (schéma 3).

. Dans la période de suivi :
Il est possible de continuer a porter
la pelote fonctionnelle plus grande,
notamment en cas de reprise de
l'entrainement. @ Si besoin, vous pouvez
rabattre les ailes latérales de la pelote
fonctionnelle sur les deux cotés.

. MyoTrain peut étre porté sans l'adjonction
des pelotes.
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Conseils de nettoyage

Remarque : n'exposez jamais l'orthése

a la chaleur directe (par ex. chauffage,
soleil, dans une voiture). La chaleur peut
endommager le matériau. Cela peut limiter
l'efficacité de l'orthese.

Veuillez tenir compte des conseils
d'entretien sur ['étiquette cousue. Elle se
trouve sur le bord supérieur de l'orthése.
Nous vous recommandons de laver
séparément votre orthése MyoTrain a la
main (a une température de 30°C) avec une
lessive pour linge délicat (pas de lessives
classiques). Veuillez tenir compte des
conseils suivants :

1. Retirez du tricot les composants de la
sangle et nettoyez l'orthese seule.

2. Si besoin, les composants de la sangle
et les pelotes peuvent également étre
nettoyés individuellement a la main.

3. MyoTrain ne doit pas passer au seche-
linge.

En cas de réclamation, veuillez vous

adresser au distributeur auprés duquel vous

avez obtenu le produit.

Remarque : seuls des produits propres
peuvent étre pris en considération

Conseils pour une réutilisation

Ce dispositif est réservé a la prise en charge
individuelle d'un seul patient ou d'une seule
patiente.

Garantie

La législation en vigueur est celle du pays

ou le produit a été acheté. Si un cas de

garantie est présumé, veuillez vous adresser

premierement a la personne a qui vous

avez acheté le produit. Le produit doit étre

nettoyé avant de notifier un cas de garantie.

En cas de non-respect des indications sur

le maniement et 'entretien de la MyoTrain,

la garantie peut étre compromise, voire

devenir nulle et non avenue.

La garantie est caduque dans les cas

suivants :

« Utilisation non conforme aux indications

« Non-respect des consignes du
professionnel formé

« Altération arbitraire du produit

Obligation de déclaration
Conformément aux dispositions légales en
vigueur a 'échelle régionale, il vous incombe
de signaler immédiatement, aussi bien au
fabricant qu'aux autorités compétentes,

tout incident grave lié a l'utilisation de ce
produit médical. Vous pourrez trouver nos
coordonnées au verso de cette brochure.

Destruction

A lafin de sa durée d‘utilisation, veuillez
mettre le produit au rebut conformément
aux réglementations locales.

Composition

Polyamide (PA), Fer avec polyamide (Fe avec
PA), Elastodiéne (ED), Polyuréthane (PUR),
Silicone (Sl), Viscose (CV), Polyester (PES)

- Medical Device (Dispositif médical)
- Identifiant de la matrice de données
comme UDI

Mise a jour de l'information: 2021-11

@ nederlands

Geachte klant,

hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een
product van Bauerfeind.

Elke dag werken wij aan de verbetering

van de medische effectiviteit van onze
producten. Gelieve deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.




Neem voor vragen contact op met uw arts of
uw speciaalzaak.

Beoogd gebruik

MyoTrain is een medisch hulpmiddel. Het is
een bandage met instelbare compressie
voor de behandeling van spierblessures
aan de dij.

Indicaties

« Spierverharding

« Spierverrekkingen

« Spierkneuzingen (zogenaamde
paardenkus)

« Gescheurde spiervezels

» Gescheurde spiervezelbundel, bijv. van de
achterste spieren in het dijbeen
(hamstrings)

« Blessure aan de fascia lata

« Posttraumatische, postoperatieve irritaties

« Preventie/terugvalpreventie

A Gebruiksrisicos

De MyoTrain dient strikt volgens de
gebruiksaanwijzing en alleen voor

de aangegeven indicaties te worden
gedragen.

Indien de MyoTrain werd voorgeschreven,
moet u het gebruik en de toepassingsduur
met uw arts bespreken. Hij of zij vertelt u
welke andere producten u gelijktijdig met
de MyoTrain kunt gebruiken.

Volg altijd de aanwijzingen op die u bij de
aanschaf van de MyoTrain hebt gekregen,
en de gebruiksaanwijzing.

Bij ondeskundig gebruik of ook bij zelf
aangebrachte wijzigingen aan het product
kan schade ontstaan en vervalt de
garantie.

De bandage is vooral werkzaam bij
lichamelijke activiteit. Verwijder de
bandage tijdens langere rustpauzes zoals
slapen of lang zitten.

Voorkom contact met vet- en
zuurhoudende middelen, zalf of lotion.
Alle van buiten op het lichaam
aangebrachte hulpmiddelen kunnen,
indien ze te strak zitten, lokaal
drukverschijnselen veroorzaken.
Sporadisch kunnen bloedvaten of zenuwen
bekneld raken.

Neemt u door het gebruik van de MyoTrain
ongewone veranderingen bij uzelf waar,
zoals een toename van de klachten?
Onderbreek dan het gebruik en raadpleeg
onmiddellijk een arts.

.

.

.

@ Bevat latex van natuurlijke rubber
(elastodien). Dit kan bij overgevoeligheid
tot huidirritaties leiden.Neem de
bandage af bij allergische reacties.

Contra-indicaties

Bijwerkingen die het gehele organisme

betreffen, zijn tot op heden niet bekend. Bij

de volgende ziektebeelden is het raadzaam
voor het gebruik van het hulpmiddel eerst
overleg te plegen met uw arts:

« Huidaandoeningen /-verwondingen van
het te behandelen lichaamsdeel, vooral bij
ontstekingen. Tevens bij verdikte littekens
die gezwollen zijn, er rood uitzien en warm
aanvoelen

« Spataderen (varicosis)

« Gevoelsstoornissen van het been door
neurologische veranderingen

» Doorbloedingsstoornissen van het been
(bv. diabetes mellitus)

« Stoornissen van de lymfeafvoer en
onduidelijke zwellingen van zachte delen

Gebruiksinstructies

Aanleggen

@ Breng de MyoTrain in staande positie
aan, met een ontspannen been en een licht
gebogen knie.

Trek de bandage aan door de achterste
velours strip (buitenkant) op het midden van
de geblesseerde spier te leggen. Het gehele
geblesseerde gebied dient daarbij door de
bandage te worden bedekt.

@ Rol nu de bovenste rand van de bandage
ca. twee derde terug — distaal (naar
beneden).

© Leg de grote pelotte (functionele pelotte)
op de getroffen plek van het bovenbeen. Om
te druk te verhogen, kan de kleinere pelotte
(acute pelotte) optioneel worden ingezet.
Daarna rolt u de bandage weer terug naar
boven. Zorg ervoor dat u deze zo glad
mogelijk terugrolt, zonder plooien.

O Leg de klittenbanden recht op de
achterste velours strip. Daarbij moeten de
banden vanaf de achterkant beneden naar
de voorkant omhoog worden geleid. De korte
banden zitten beneden, de lange boven.

© Op de voorste velours strips wordt het
tegentreksysteem (ringen) aangebracht.
Daarbij moet worden opgelet dat de banden
glad door de ringen worden geleid. @
Beginnend met het onderste bandenpaar,
steeds de binnenste en buitenste band
tegelijkertijd vasttrekken en vastklitten.

De druk van de bandage en banden dient
bij een gebogen knie dusdanig te worden
ingesteld, dat de patiént weliswaar een
compressiedruk voelt, maar geen pijn heeft.
Als de aanpassing verricht is zoals
hierboven beschreven, dan is het om-en
afdoen van de bandage door uitsluitend het
openen en sluiten van de banden mogelijk.
Daarbij moet erop worden gelet dat

verloop van de banden op de bandage niet
veranderd wordt.

Gebruik van de pelotte

De volgende schetsen tonen de

verschillende toepassingsmogelijkheden

van de compressiepelotten, naar gelang het
behandelstadium:

1. Direct na het oplopen van de blessure:
Leg de acuutpelotte direct op de pijnlijke
plek. Leg daar de functiepelotte overheen.
Beide pelotten kunnen eventueel van
tevoren worden gekoeld. Na ongeveer
24 uur is de gerichte compressie met de
acuutpelotte niet meer nodig.

.In de daarop volgende periode:

De grote functionele pelotte kan ook af-
zonderlijk worden gedragen, vooral bij het
weer oppakken van uw training. @
Afhankelijk van uw wensen kunt u de
zijvleugels van de functionele pelotte aan
beide kanten inklappen.

. De MyoTrain kan zonder pelotten worden
gedragen.

N
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Wasvoorschrift

Opmerkingen: Stel de bandage nooit

bloot aan directe hitte (bijv. verwarming,
zonlicht, bewaren in de auto). Hierdoor kan
het materiaal beschadigd raken. Dit kan
nadelige gevolgen hebben voor de werking
van de bandage.

Let op de richtlijnen voor verzorging op het
ingenaaide etiket. Dit bevindt zich op de
bovenste rand van de bandage.

We adviseren MyoTrain apart op de hand
te wassen bij 30 °C met een vloeibaar

wasmiddel (geen wasmiddel voor witte was).

Let daarbij op het volgende:

. Verwijder de band-componenten van het
breiwerk en was de bandage apart.

. Band-componenten en pelotten kunnen
indien gewenst ook apart op de hand
worden gewassen.

3. De MyoTrain mag niet in de droger.

N

Wendt u zich in het geval van klachten tot
de handelaar waar u het product heeft
aangeschaft.

Opmerkingen: Alleen gereinigde producten
worden in behandeling genomen

Aanwijzingen voor hergebruik

Het product is bedoeld voor individueel
gebruik door één patiént(e).

Garantie

De wettelijke bepalingen van het land waar

het product is gekocht gelden. Als u meent

dat u aanspraak op garantie kunt maken,

neem dan in eerste instantie contact op

met degene van wie u het product hebt

gekocht. Het product dient te worden

gereinigd voor de aansprakelijkstelling.

Indien de aanwijzingen over het gebruik en

het onderhoud van de MyoTrain niet zijn

nageleefd, kan de garantie worden beperkt

of uitgesloten.

De garantie is uitgesloten bij:

« Oneigenlijk gebruik

» Het niet opvolgen van de aanwijzingen van
geschoold personeel

- Eigenmachtige productwijziging

Meldingsplicht

Op grond van de regionale wettelijke
voorschriften bent u verplicht elk ernstig
voorval bij gebruik van dit medische
hulpmiddel, onmiddellijk te melden bij zowel
de fabrikant als de bevoegde instantie. Onze
contactgegevens vindt u op de achterkant
van deze brochure.

Verwijderen

Voer het product na de gebruiksduur
conform de plaatselijke voorschriften af.

Materiaalsamenstelling

Polyamide (PA), lizer met polyamide (Fe met
PA), Elastodieen (ED), Polyurethaan (PUR),
Siliconen (Sl), Viscose (CV), Polyester (PES)

- Medical device (Medisch hulpmiddel)
- Identificatiecode van de DataMatrix als UDI

Datering: 2021-11

@ italiano

Egregia cliente,
Egregio cliente,

la ringraziamo per aver scelto un prodotto
Bauerfeind.

Ogni giorno lavoriamo per migliorare
l'efficacia medicale dei nostri prodotti, al
fine di garantirle la massima soddisfazione.
La preghiamo leggere e osservare
attentamente queste istruzioni per l'uso.
Per eventuali domande contatti il suo
medico o il suo rivenditore specializzato.

Destinazione d'uso

MyoTrain & un dispositivo medico. E un tutore
con compressione regolabile per il tratta-
mento di lesioni muscolari della coscia.

Indicazioni

« Irrigidimento muscolare

« Stiramento muscolare

« Contusione muscolare (la cosiddetta
zoccolata)

« Lacerazione di fibre muscolari

« Lacerazione di fasci di fibre muscolari,
ad esempio della muscolatura posteriore
della coscia (muscoli ischiocrurali)

« Lesione del tensore della fascia lata

« Stati infiammatori post-traumatici e
post-operatori

« Prevenzione/ profilassi di ricaduta

A Effetti collaterali

« MyoTrain dovrebbe essere portato solo
secondo le indicazioni date nelle presenti
istruzioni per l'uso e per i campi applicativi
indicati.

Se Le e stato prescritto MyoTrain dal
medico, si rivolga a lui per ottenere
consigli sull'uso e la durata del
trattamento. Il medico La informera inoltre
su quali prodotti possono essere abbinati a
MyoTrain.

Si attenga strettamente sia alle avvertenze
che ha ricevuto all’acquisto di MyoTrain,
sia alle istruzioni per l'uso.

L'utilizzo improprio o anche modifiche
apportate arbitrariamente al prodotto
possono causare danni ed esulano dalla
garanzia.

Il bendaggio dispiega la sua azione
soprattutto durante l'attivita fisica. In

caso di lunghe pause di inattivita (per

es. durante il sonno, se si resta seduti a
lungo), togliere il bendaggio.

Evitare il contatto con sostanze, pomate e
lozioni contenenti acidi e grassi.

Tutti i dispositivi medicali applicati
all'esterno del corpo possono, se

troppo stretti, comportare fenomeni di
compressione locale e determinare in
alcuni casi la costrizione di nervi e vasi
sanguigni.

Qualora in concomitanza con l'uso di
MyoTrain dovesse osservare la comparsa
di alterazioni anomale, ad es. l'acuirsi dei
disturbi, interrompa l'utilizzo e si rivolga
immediatamente al medico.

.

.
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@ Contiene lattice naturale di cauccil
(elastodiene) e pud provocare irritazioni
cutanee in caso di ipersensibilita al
materiale. Qualora si osservino reazioni
allergiche, rimuovere il bendaggio.

Controindicazioni

Non sono noti effetti collaterali a carico

dell'intero organismo. Nel caso dei seguenti

quadri clinici, limpiego di questo ausilio &

consentito solo previo consulto con il proprio

medico:

« Dermatiti o lesioni della zona bendata,
in particolare nei casi di manifestazioni
inflammatorie; nonché in caso di cicatrici
sporgenti gonfie, surriscaldate e arrossate

« Vene varicose (varicosi)

« Disturbi da sensibilizzazione della gamba
conseguenti ad alterazioni neurologiche

« Disturbi della circolazione della gamba
(ad es. in caso di diabete mellito)

« Disturbi del flusso linfatico e gonfiori
asintomatici delle parti molli

Avvertenze d'impiego
Come indossare l'ortesi

@ Indossare MyoTrain stando in piedi, con la
gamba rilassata e il ginocchio leggermente
piegato.

Indossare il bendaggio posizionando la
striscia di velours posteriore (esterna)
centralmente sopra la zona lesionata del
muscolo. L'intera area lesionata deve essere
coperta dal bendaggio.

@ Arrotolare ora il bordo superiore del
bendaggio di circa due terzi, in direzione
distale (verso il basso).

© Posizionare la pelotta grande (pelotta
funzionale) sul punto interessato della
coscia. Per aumentare la pressione &
possibile utilizzare opzionalmente la pelotta
pit piccola (pelotta acuta).

Dopodiché srotolare nuovamente verso l'alto
il bendaggio verificando l'assenza di pieghe.
O Fissare i nastri in velcro esattamente
sulla striscia posteriore in velours. Le
cinghie devono portarsi da dietro in avanti
con un andamento dal basso verso l'alto. Le
cinghie corte si trovano sotto, quelle lunghe
sopra.

© Sulle cinghie di velours anteriori &
necessario posizionare il sistema di
deviazione (occhielli ad anello). Assicurarsi
che le cinghie vengano fatte passare piatte
attraverso gli occhielli. @ Iniziando dal

paio di cinghie inferiori tirare e fissare
contemporaneamente le rispettive cinghie
interna ed esterna. La pressione del
bendaggio e delle cinghie deve essere
regolata con il ginocchio piegato in modo
che il paziente avverta chiaramente la
pressione di compressione, ma nessun
dolore.

Una volta completato il suo corretto
posizionamento di base, come descritto
sopra, il bendaggio puo essere applicato e
rimosso facilmente aprendo e chiudendo
le cinghie. E necessario fare attenzione che
la sistemazione di base per la regolazione
delle cinghie non sia alterata.

Uso del pelotte

| seguenti disegni mostrano le varie

possibilita d'impiego dei cuscinetti inseribili

in base alla fase del trattamento:

1. Subito dopo la lesione:
applicare la pelotta acuta direttamente
sulla parte lesa. Collocarvi sopra la
pelotta di funzione. E possibile refrigerare
entrambi i cuscinetti prima dell'uso. Dopo
circa 24 ore non e pit necessaria l'elevata
compressione esercitata dalla pelotta
acuta (immagine 3).

. Nel periodo successivo:
E possibile continuare a indossare la pe-
lotta funzionale pil grande, in particolare
alla ripresa dell'allenamento. @ A secon-
da delle necessita e possibile ripiegare le

N
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MyoTrain puo essere portato senza
pelotte.

Avvertenze per la pulizia

Nota: Non esporre mai il bendaggio al calore
diretto (ad es. termosifoni e raggi solari,
conservazione in automobile). Il materiale
del prodotto potrebbe deteriorarsi, Cio
potrebbe compromettere l'efficacia del
bendaggio

Rispettare le indicazioni per il lavaggio
riportate sull'etichetta cucita sul bordo
superiore del bendaggio.

Si suggerisce di lavare MyoTrain

separatamente a mano a 30 °C con un

detersivo liguido (non utilizzare detersivo
generico). Prestare attenzione alle seguenti
indicazioni:

1. Rimuovere i componenti delle cinghie dal
tessuto e lavare solo il bendaggio.

2. In caso di necessita & possibile lavare a
mano separatamente anche i componenti
delle cinghie e le pelotte.

3. MyoTrain non deve essere asciugato
nell'asciugatrice.

Per reclami, rivolgersi al rivenditore da cui &
stato acquistato il prodotto.

Nota: Verranno trattati solo articoli puliti

Avvertenze per il riutilizzo
Questo prodotto e stato concepito per il
trattamento individuale diun/a solo/a
paziente.

Garanzia

Si applicano le disposizioni di legge

vigenti nel Paese in cui il prodotto & stato

acquistato. Nel caso in cui si ritenga di

aver titolo per usufruire della garanzia,

rivolgersi in primo luogo al rivenditore

presso cui si e acquistato il prodotto.

Prima di poter usufruire della garanzia il

prodotto deve essere lavato. Qualora non

fossero state rispettate le indicazioni per

la cura e l'utilizzo di MyoTrain, cio potrebbe

comportare una limitazione o un‘esclusione

della garanzia.

La garanzia € esclusa in caso di:

« Utilizzo non conforme alle indicazioni

* Mancata osservanza delle indicazioni
fornite dal personale specializzato

« Modifica arbitraria del prodotto
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espansioni laterali della pelotta funzionale.

Obbligo di notifica

In base alle disposizioni di legge in vigore

a livello regionale, qualsiasi inconve-
niente/incidente verificatosi durante 'uso
del presente prodotto medicale deve essere
immediatamente notificato al produttore

e all'autorita competente. | nostri dati di
contatto si trovano sul retro della presente
brochure.

Smaltimento

Al termine, il prodotto va smaltito
conformemente alle disposizioni locali
vigenti.

Composizione del materiale

Poliammide (PA), Ferro con poliammide (Fe
con PA), Elastodiene (ED), Poliuretano (PUR),
Silicone (Sl), Viscosa (CV), Poliestere (PES)

— Medical Device (Dispositivo medico)
- Identificativo della matrice di dati UDI

Informazioni aggiornate a: 2021-11

espanol

Estimada/ o paciente,

muchas gracias por haberse decidido por un
producto Bauerfeind.

Una de nuestras prioridades es su salud,
por lo que todos los dias trabajamos para
mejorar la eficacia medicinal de nuestros
productos.

Por favor, lea y siga estas instrucciones de
uso atentamente. Para cualquier pregunta,
pongase en contacto con su médico o su
tienda especializada.

Ambito de aplicacién

MyoTrain es un producto médico. Se trata de
un vendaje de compresion ajustable para
el tratamiento de las lesiones musculares
del muslo.

Indicaciones

Endurecimiento muscular

Distension muscular

Contusion muscular

Rotura de fibras musculares

Desgarro del haz de fibras musculares, por
ejemplo, de la musculatura posterior del
muslo (tendones de la corva)

Lesion de la fascia lata

Estados inflamatorios postraumaticos y
posoperatorios

Prevencion / profilaxis de las recidivas

.

.

A Riesgos de la aplicacion

« MyoTrain debe llevarse sélo siguiendo las
instrucciones aqui mencionadas y para las
indicaciones descritas.

« Si sumeédico le ha prescrito el vendaje
MyoTrain, pidale que le informe también
sobre su uso y la duracién del tratamiento.
Su médico le informara también sobre si
puede utilizar MyoTrain simultaneamente
con otros productos y, en caso afirmativo,
sobre qué productos se trata.

- Por favor, observe y respete sin excepcion
las indicaciones que le han sido facilitadas
al adquirir el vendaje MyoTrain, asi como
sus instrucciones de uso.
En caso de un uso inadecuado o al realizar
modificaciones por cuenta propia en el pro-
ducto, pueden originarse danos y, por consi-
guiente, se perdera la validez de la garantia.
El vendaje despliega sus efectos
especialmente durante la actividad fisica.
Quitese el vendaje durante los periodos
prolongados de reposo (p.ej., mientras se
duerme o estando sentado mucho tiempo).
Evite que el producto entre en contacto
con pomadas, lociones o ungientos que
contengan grasas o acidos.
Todos los productos ortopédicos externos
para el cuerpo pueden generar, si estan
demasiado ajustados, presion local o rara
vez, constriccion en los vasos sanguineos
0 nervios subyacentes.
Si, durante la utilizacion del vendaje
MyoTrain, detecta cambios anormales
como, por ejemplo, un aumento de las
molestias, no siga utilizando el producto y
acuda inmediatamente a un médico.
Contiene latex de caucho natural (elas-
todieno) que puede producir irritacion
cutanea en personas hipersensibles. Si
observa reacciones alérgicas, quitese el
vendaje.

.

Contraindicaciones

Hasta la fecha no se conocen efectos se-

cundarios que afecten a todo el organismo.

En el caso de presentarse alguno de los

cuadros clinicos que se indican a continua-

cion, debera consultar a sumédico antes de
utilizar el producto:

« Afecciones/ lesiones cutaneas en la zona
correspondiente del cuerpo, especialmente
inflamaciones, asi como cicatrices
abiertas con hinchazon, enrojecimiento y
acumulacion de calor

« Varices (varicosis)

« Trastornos sensoriales de la pierna debido
a trastornos neuroldgicos

« Trastornos circulatorios de las piernas
(p.€j. diabetes mellitus)

« Trastornos del flujo linfatico e hinchazén
de partes blandas de origen incierto

Indicaciones de uso

Colocacion

@ Pongase el MyoTrain de pie, con la pierna
relajada y una ligera flexion de la rodilla.
Coldquese el vendaje de manera que la tira
de terciopelo de la parte posterior (exterior)
quede centrada sobre el area del musculo
lesionada. Con ello, el vendaje debe cubrir
toda la zona lesionada.

@ A continuacién, enrolle hacia atras el
borde superior del vendaje aprox. dos tercios
- en direccion distal (abajo).

© Coloque la almohadilla grande
(almohadilla funcional) en el lugar afectado
del muslo. Para aumentar la presion,

puede utilizarse la almohadilla mas
pequena (almohadilla para tratamiento
agudo) (opcional). Seguidamente, vuelva

a desenrollar el vendaje hacia arriba. Al
hacerlo, evite que se formen arrugas.



O Fije las cintas de velcro sin que se doblen
sobre la tira de terciopelo. Para ello, se
deben haber pasado las cintas desde abajo
de la parte posterior hacia arriba de la parte
delantera. Las cintas cortas estan abajo, y
las largas arriba.

@ El sistema de tensado (hebillas) debe
quedar colocado sobre la tira de terciopelo
delantera.

Para ello, asegurese de que las cintas se
pasen por las hebillas sin formar dobleces.
O Empezando con el par de cintas
inferiores, tensary fijar al mismo tiempo la
cinta interior y exterior. La presion ejercida
por el vendaje y las cintas con la rodilla
doblada debe ajustarse de tal manera que el
paciente perciba una presion de compresion,
pero no dolor.

Una vez realizado el ajuste basico correc-
tamente, segun se ha indicado mas arriba,
el manejo es facil: para colocar y quitar

el vendaje sélo hay que abrir y cerrar los
cinturones. Preste atencion a que el posicio-
namiento basico de los cinturones no sea
modificado.

Uso de la almohadilla

Los dibujos siguientes muestran las
diferentes posibilidades de uso de las
almohadillas que se colocan segun el
estadio del tratamiento:

. Inmediatamente después de la lesion:
Cologue la almohadilla aguda
directamente sobre la zona lesionada.
Ponga la almohadilla funcional encima
de la almohadilla aguda. Las dos
almohadillas se pueden refrigerar
previamente. Después de aprox. 24 horas,
la compresion elevada a través de la
almohadilla aguda ya no es necesaria
(fig.3).

. Posteriormente:

La almohadilla funcional (grande)
puede seguir utilizandose, en especial
al reanudar el entrenamiento. @ Segun
sus necesidades, puede plegar las alas
laterales de la almohadilla funcional.

. MyoTrain se puede usar sin almohadillas.
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Indicaciones para la limpieza

Recomendacion: No exponga nunca el
vendaje al calor directo (p.ej.calefaccion,
al sol, en el coche). Es posible que se dane
el material. De lo contrario, podria verse
afectada la efectividad del vendaje.

Por favor, observe las instrucciones para el
cuidado en la etiqueta cosida. La etiqueta
cosida se encuentra en el borde superior
del vendaje.
Recomendamos lavar el vendaje MyoTrain
a mano a 30°C con un detergente liquido
(no utilizar un detergente de gran potencia).
Para hacerlo, observe las instrucciones
siguientes:
1. Quite los componentes de cinta del tejido
y limpie el vendaje por separado.
2. Si lo desea, también puede lavar a
mano los componentes de cinta y las
almohadillas.
3. MyoTrain no es apto para la secadora.

En caso de quejas o reclamaciones, pongase
en contacto con el distribuidor al que
compro el producto.

Recomendacioén: Solo se aceptaran
mercancias limpias

Informacion sobre su reutilizacion

El producto esta destinado al tratamiento
individual de un paciente.

Garantia

Seran aplicables las disposiciones

legales del pais en el que se haya

adquirido el producto. Por favor, en caso

de reclamaciones de garantia, dirijase

directamente al punto de venta donde

haya adquirido el producto. El producto

debe limpiarse antes de entregarse para la

prestacion de los servicios en garantia. No

respetar las indicaciones sobre el uso y el

cuidado de MyoTrain puede afectar o excluir

la garantia.

Queda excluida la garantia en caso de:

« Uso no conforme al indicado

« No sequir las indicaciones del personal
competente

« Realizar cambios arbitrarios en el
producto

Obligacion de informar

De conformidad a las normas legales regio-
nales vigentes, usted tiene la obligacion de
informar inmediatamente sobre cualquier
hecho grave aparecido durante el uso de
este producto médico tanto al fabricante
como a las autoridades competentes.
Encontrard nuestros datos de contacto en el
reverso del folleto del producto.

Eliminacion

Al final de la vida util, deseche el producto
conforme a las normativas locales al
respecto.

Combinacion de materiales

Poliamida (PA), Hierro con poliamida (Fe
con PA), Elastodieno (ED), Poliuretano (PUR),
Silicona (Sl), Viscosa (CV), Poliéster (PES)

- Medical Device (Dispositivo médico)
- Distintivo de la matriz de datos como UDI

Informaciones actualizadas de: 2021-11

portugués

Prezada/ o cliente,

muito obrigado por ter optado por um
produto da Bauerfeind.

Trabalhamos diariamente para
melhorarmos a eficacia médica dos nossos
produtos, pois a sua saude é a nossa
prioridade. Leia e observe estas instrugdes
de utilizagdo atentamente. Em caso de
duvida, contacte o seu médico ou a sua loja
da especialidade.
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Finalidade

A MyoTrain é um dispositivo médico. E uma
ortétese de compressao ajustavel para o
tratamento de lesdes musculares da coxa.

Indicagoes

« Endurecimento muscular

« Distensao muscular

« Contusao muscular (vulgarmente
designado por coice de cavalo)

« Rutura muscular

« Rutura do feixe de fibras musculares, por
exemplo, da musculatura dorsal da coxa
(isquiotibiais)

« Lesdo da fascia lata

« Estados de inflamagoes pos-traumaticas /
pds-operatorias

« Prevencao/ profilaxia de recidivas

A Efeitos colaterais

MyoTrain s6 deve ser usado conforme
as indicagoes contidas no modo de usar
e somente nos campos de aplicagao
especificados.
Se o MyoTrain Lhe tiver sido prescrito,
fale com o seu médico sobre a utilizacao
e o periodo de aplicagao. Ele também
o informara sobre se e com que outros
produtos o MyoTrain pode ser utilizado em
simultaneo.
Observe, sem excecao, as indicagdes que
recebeu ao adquirir a MyoTrain, bem como
as instrugoes de utilizagao.
Em caso de aplicagao incorreta ou modi-
ficagdes nao autorizadas do produto, é
possivel que ocorram danos e a garantia
seja anulada.
A ortétese desenvolve o seu efeito
especialmente com atividades fisicas.
Retire a ortétese durante longos periodos
de descanso - p.ex. enquanto dorme ou
esta sentado por muito tempo.
Evite o contacto com substancias
gordurosas ou acidiferas, pomadas e
logoes.
Todos os meios auxiliares aplicados
externamente no corpo podem provocar
compressoes locais se estiverem muito
apertados ou ainda, em casos raros,
comprimir 0s vasos sanguineos ou 0s
nervos.
Se detetar em si alteragdes incomuns —
p.ex. 0 aumento de dores — associadas
a utilizagao da MyoTrain, interrompa a
utilizacao e consulte de imediato um
médico.
O facto de possuir latex de borracha
natural (elastodieno) pode provocar
irritagoes na pele em caso de
hipersensibilidade. Coloque a bandagem,
se notar reacgdes alérgicas.

.

.

Contraindicagoes

Até ao momento, ndo sao conhecidos efeitos

secundarios que afetem todo o organismo.

No caso dos seguintes quadros clinicos, a

aplicagao do produto so ¢ indicada apds

consulta com o seu médico:

« Doencas de pele ou lesoes na parte do cor-
po que esta a ser tratada, especialmente
se existirem sintomas inflamatérios, cica-
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trizes abertas com edema, vermelhidao e
sensacao de calor

« Varizes (veias varicosas)

« Alteracdes da sensibilidade na perna
devido a alteragdes neuroldgicas

» Problemas circulatérios na perna
(por ex. Diabetes mellitus)

» Problemas de drenagem linfatica e
inchacos indefinidos no tecido mole

Indicagoes de utilizagao

Colocagao

@ Coloque a MyoTrain de pé, com a perna
relaxada e joelho ligeiramente fletido.
Cologue a ortotese, posicionando a fita de
veludo traseira (exterior) no centro sobre

a drea muscular lesada. A area lesada
completa deve estar coberta pela ortdtese.
@ Role agora o rebordo superior da ortétese
aprox. dois tergos para tras — para distal
(em baixo).

© Coloque a almofada grande (almofada
funcional) no local afetado da coxa. Para

0 aumento da pressao, a almofada mais
pequena pode ser opcionalmente utilizada
(almofada para tratamento agudo). De
seguida, volte a rolar a ortdtese para tras

e para cima. Tenha em atencao a possivel
fixagdo sem dobras.

O Coloque as fitas de velcro em linha

reta sobre a fita de veludo traseira. Nesse
processo, as correias devem ser conduzidas
de tras em baixo para a frente em cima. As
correias curtas encontram-se em baixo, as
compridas em cima.

© Na fita de veludo dianteira deve ser
colocado o sistema tensor (olhais). Ter
atencao para que as correias sejam
conduzidas de forma lisa pelos olhais. @
Iniciar pelo par de correias inferior e apertar
a correia interior e exterior em simultaneo

e fixar no velcro. A pressao da ortotese e da
correia é tao facil de ajustar com o joelho
fletido, de forma que o cliente sente pressao
de compressao, mas nao sente dor.

Se o ajuste inicial for feito corretamente da
forma acima descrita, sera facil colocar e
tirar a bandagem simplesmente abrindo-se
e fechando-se as tiras. Ha que se prestar
atencao para que a posi¢ao inicial para a
passagem das tiras nao seja modificada.

Uso do encaixe

As seguintes ilustragdes mostram as
diferentes possibilidades de uso das
almofadas que variam segundo o estagio do
tratamento:

1. Logo apos a lesao:

Coloque a almofada pequena diretamente
sobre a regido lesionada. Coloque depois
a almofada grande sobre a pequena. As
duas almofadas podem ser previamente
esfriadas. A almofada pequena pode ser
retirada depois de cerca de 24 horas
(fig.3).

Posteriormente:

A almofada funcional maior pode
continuar a ser usada, especialmente em
caso de retomada do treino. @ Em funcdo
das necessidades pode fixar as abas
laterais da almofada funcional em ambos
os lados.

3. MyoTrain pode ser usada sem encaixes.

N



Indicag¢oes de limpeza

Indicagdo: Nunca exponha a ortdtese ao
calor direto (por ex. aquecimento, radiagao
solar, no interior de veiculos). Tal pode
provocar danos no material. Isto pode
comprometer a eficacia da ortotese

Respeite as indicagcoes de lavagem na
etiqueta. A etiqueta encontra-se na
extremidade superior da ortétese.
Recomendamos a lavagem a mao de
MyoTrain a 30 °C e em separado com um
detergente liquido (ndo um detergente
para roupas normais). Ao lavar, respeite as
seguintes indicagoes:

1. Remova os componentes da correia
do tecido em malha e limpe a ortétese
individualmente.

. Os componentes da correia e as
almofadas podem igualmente, se
necessario, ser lavados a mao.

3. A MyoTrain ndo é compativel com

maquinas de secar roupa.

N

Em caso de reclamacgoes, recorra ao
distribuidor junto do qual adquiriu o produto.

Indicagao: Apenas sao processados
produtos esterilizados.

Indicagdes sobre a reutilizagao

0 produto destina-se ao tratamento indivi-
dual de um paciente.

Garantia
Aplicam-se os regulamentos legais do
pais no qual o produto foi adquirido. Caso
presuma uma reclamacao de garantia,
dirija-se diretamente a pessoa junto da
qual adquiriu o produto. O produto deve
ser limpo antes de uma reclamagéo ao
abrigo da garantia. Caso as instrugoes
sobre o manuseamento e os cuidados com
a MyoTrain nao tenham sido observadas, a
garantia pode ser limitada ou excluida.
Exclui-se a garantia nos seguintes casos:
« Utilizacdo nao conforme com as instrucoes
« N&o observancia das instrucoes dos
profissionais de saude
« Alteragoes nao autorizadas ao produto

Dever de notificagao

Devido a normas legais regionais, é
obrigado(a) a comunicar de imediato,

tanto ao fabricante como a autoridade
competente, qualquer incidente grave
durante a utilizagao deste produto médico.
Encontra os nossos dados para contacto no
verso deste desdobravel.

Eliminagao

Elimine o produto de acordo com as
especificages locais apos o fim da
utilizacao.

Composi¢ao do material

Poliamida (PA), Ferro com poliamida (Fe
com PA), Elastodieno (ED), Poliuretano (PUR),
Silicone (SI), Viscose (CV), Poliéster (PES)

- Medical Device (Dispositivo médico)
- Identificador da matriz de dados como UDI

Informacgoes atualizadas de: 2021-11

@ svenska

Baste kund,

tack for du har valt en produkt fran
Bauerfeind.

Eftersom din halsa ar viktig for oss

arbetar vi varje dag med att forbattra den
medicinska effekten hos vara produkter. Las
och folj denna bruksanvisning noggrant.
Vand dig till din lakare eller fackhandel om
du har fragor.

Andamalsbestamning

MyoTrain ar en medicinsk produkt. Det ar ett
stodforband med justerbar kompression for
behandling av muskelskador i laren.

Indikationer

* Muskelspanningar

« Muskelstrackningar

« Muskelkontusion (s.k. larkaka)

« Muskelbristningar

« Bristningar i muskelknippen, t ex
larmuskulaturen pa baksidan
(hamstringsmusklerna)

« Skador i fascia lata

« Posttraumatiska, postoperativa
irritationstillstand

« Forebyggande/ forhindrande av aterfall

A Risker vid anvdndning

* MyoTrain skall endast baras i enlighet med
uppgifterna i denna bruksanvisning och vid
de anvandningsomraden som ar uppforda
iden.

Om du har blivit ordinerad MyoTrain

av lakare ska du konsultera din lakare
betraffande anvandningssatt och
anvandningstid. Lakaren informerar dig
aven om huruvida andra produkter kan
anvandas samtidigt som MyoTrain och i sa
fall vilka.

Folj alltid anvisningarna som du fick vid
kopet av MyoTrain samt bruksanvisningen.
Om du anvander produkten pa ett felaktigt
satt eller andrar den kan skador uppsta.
Da upphor garantin att galla.
Stodférbandet utvecklar sin verkan
framfor allt vid kroppsaktiviteter. Ta av
stodforbandet under langre vilopauser, t ex
nar du sover eller sitter langre stunder.

Se till att produkten inte kommer i kontakt
med fett- och syrahaltiga medel, salvor
och kramer.

Alla hjalpmedel som appliceras pa
kroppen kan, om de sitter at for hart, leda
till lokala tryckpunkter eller i sallsynta fall
ocksa begransa blodkérl eller nerver som
passerar genom.

Om du lagger marke till forandringar nar
du anvander MyoTrain, t ex om besvaren
Okar, ska du sluta anvanda MyoTrain och
omgaende kontakta lakare.

@ Innehaller naturkautschuklatex
(elastodier) som kan orsaka
hudirritationer vid overkanslighet.
Anvand bandage om du kanner av
allergiska reaktioner.
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Kontraindikationer

Biverkningar pa hela kroppen ar hittills

inte kanda. Vid foljande sjukdomsbilder ska

lakare radfragas innan produkten anvands:

« Hudsjukdomar/-skador pa den
behandlade kroppsdelen, sarskilt vid
inflammatoriska symptom liksom
uppspruckna arr som uppvisar svullnad
och rodnad och som hettar

« Aderbrack (varicer)

» Kanselstorningar i benet till foljd av neuro-
logiska forandringar

« Cirkulationsstorningar i benet
(t ex diabetes mellitus)

« Storningar i lymfavflodet och oklara mjuk-
delssvullnader

Anvéandningsinformation

Patagning

@ Sta upp med avslappnat ben och boj latt
pa knaet nar du tar pa MyoTrain.

Ta pa stodférbandet genom att placera den
bakre velourremsan (utvandigt) mitt pa det
skadade muskelomradet. Hela det skadade
omradet ska tackas av stodférbandet.

@ Rulla nu ned stodférbandets dvre kant ca
tva tredjedelar.

© Ligg den stora pelotten
(funktionspelotten) pa det berorda stallet pa
laret. Om sa dnskas kan den mindre pelotten
(akutpelotten) anvandas for att 6ka trycket.
Rulla darefter upp stodférbandet. Se till att
stodforbandet inte veckar sig.

O Fist kardborrebanden rakt pa den bakre
velourremsan. Remmarna maste foras
nerifran och upp, bakifran och fram. De korta
remmarna sitter nedtill och de langa upptill.
© Spinnsystemet (ringdglorna) ska ldggas
pa den framre velourremsan.

Se till att remmarna fors slatt genom
églorna. @ Dra &t och fast den inre och yttre
remmen samtidigt. Borja med det nedre
remparet. Stodforbandets och remmarnas
tryck ska stallas in med knaet bojt och sa att
patienten kanner kompressionstryck, men
ingen smarta.

Nar den ovan beskrivna grundinstallningen
av ortosen val har gjorts, ar det latt for
patienten att sjalv ta pa och ta av ortosen
genom att Oppna och stanga banden. Darvid
ar det viktigt att ge akt pa att utgangslaget
for hur banden ska féras inte forandras.

Anvandning av pelotten

Foljande skisser visar de olika anvandnings-
mojligheterna for kuddarna, beroende pa

vilket stadium som behandlingen befinner

sig i.

. Omedelbart efter skadetillfallet:
Lagg akutpelotten direkt pa det skadade
stallet. Lagg sedan funktionspelotten
ovanpa. Bada kuddarna kan forkylas. Den
okade kompressionen genom akutpelotten
ar inte langre nodvandig efter ca 24
timmar (fig 3).

. Fortsatt behandling:
Den storre funktionspelotten kan
fortsatta att anvandas, sarskilt nar
traningen aterupptas. @ Vid behov kan
funktionspelottens sidovingar vikas pa
bada sidorna.

3. MyoTrain kan anvandas utan pelotter.

N

Rengdringsanvisningar

Observera: Utsatt aldrig ditt stodforband
for direkt varme (tex varmeelement, solljus,
forvaring i bilen). Materialet kan skadas.
Detta kan paverka stodforbandets funktion
negativt.

Beakta skotselanvisningarna pa den isydda

etiketten. Etiketten sitter pa stodférbandets

6vre kant.

Vi rekommenderar att MyoTrain tvattas

separat for hand i 30 °C med ett flytande

tvattmedel (inte fulltvattmedel). Beakta

foljande anvisningar:

1. Ta bort remdelarna fran stickningen och
tvatta stodforbandet separat.

2. Remdelarna och pelotterna kan aven
tvattas separat for hand vid behov.

3. MyoTrain far inte torktumlas.

Vid reklamation ska du kontakta den
aterforsaljare du kopte produkten hos.

Observera: Endast rengjord vara behandlas.

Information om ateranvindning
Produkten ar avsedd for individuell anvand-
ning av en patient.

Garanti

For produkten galler de lagstadgade

bestammelserna i det land dar produkten

ar inforskaffad. Vid garantiarenden

ska du i forsta hand vanda dig till den

aterforsaljare som du kopte produkten av.

Produkten ska rengdras innan den visas

upp i garantidarenden. Om anvisningarna om

hantering och skotsel av MyoTrain inte har

foljts kan garantin begransas eller upphora

att galla.

Garantin upphor att galla om:

« Produkten inte har anvants enligt
indikationen

« Anvisningarna fran fackpersonalen inte
har féljts

« Du har utfort andringar pa produkten pa
eget initiativ

Rapporteringsskyldighet

Pa grund av regional lagstiftning ar du
skyldig att utan drojsmal rapportera alla
allvarligare tillbud vid anvandning av detta
medicinska hjalpmedel till saval tillverkaren
som ansvarig myndighet. Du hittar vara
kontaktuppgifter pa baksidan av denna
broschyr.

Avfallshantering

Avfallshantera produkten enligt lokala
foreskrifter efter anvandningstiden.

Materialsammansaéttning

Polyamid (PA), Jarn med polyamid (Fe med
PA), Elastodien (ED), Polyuretan (PUR),
Silikon (SI), Viskos (CV), Polyester (PES)

~ Medical device (Medicinteknisk produkt)
- Identifierare for datamatris som UDI

Senaste uppdatering: 2021-11
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norsk

Kjare kunde,

tusen takk for at du har bestemt deg for et
produkt fra Bauerfeind.

Vi jobber for & forbedre den medisinske
effektiviteten av vare produkter hver dag,
fordi helsen din er viktig for oss. Vi ber deg
om a lese og felge denne bruksanvisningen
neye. Hvis du har spersmal, kontakt legen
din eller spesialforretningen.

Produktets hensikt

MyoTrain er et medisinsk utstyr. Den er en
bandasje med justerbar kompresjon til
behandling av muskelskader i laret.

Indikasjoner

« Stive muskler

* Muskelstrekk

« Slag mot laret (s&kalt larhene)

« Muskelbrist

» Muskelavrivning, f.eks. pa baksiden av
laret (hamstring)

« Skade pa fascia lata

«» Posttraumatiske, postoperative
irritasjonstilstander

« Forebyggelse/ residivprofylakse

A Risiko ved anvendelse

MyoTrain skal bare brukes i samsvar med
bruksanvisningen som du finner her, og til
de angitte bruksomradene.

Hvis du ble foreskrevet MyoTrain, vennligst
avtal bruken og brukstiden med legen din.
Han/hun informerer deg ogsa om eller
med hvilke andre produkter MyoTrain kan
brukes.

Overhold uten unntak alle instruksjonene
du mottok ved kjgp av MyoTrain, samt
bruksanvisningen.

Feil bruk eller uautorisert endring av
produktet kan forarsake skader og
ugyldiggjere garantien.

Bandasjens virkning uteves hovedsakelig
ved fysisk aktivitet. Ta av bandasjen un-
der langvarige hvilepauser - f.eks. sgvn,
lang varig stillesitting.

Unnga kontakt med fett- og syreholdige
midler, salver og kremer.

Alle hjelpemidler som brukes utvortes

pa kroppen kan, dersom de strammes

for mye, fore til lokale tegn pa for heyt
trykk, eller, i sjeldne tilfeller, hemme
underliggende blodkar eller nerver.

Hvis du i forbindelse med bruken av
MyoTrain oppdager uvanlige endringer —
f.eks. gkt ubehag — ma du avbryte bruken
og kontakte en lege umiddelbart.

@ Inneholder naturkautsjuk latex
(elastodier). Dette kan fare til
hudirritasjoner ved overemfintlighet.
Fjern stetten dersom du merker
allergiske reaksjoner.

.

.

Kontraindikasjoner

Bivirkninger som pavirker hele kroppen, er
hittil ikke kjent. Ved fglgende helsetilstander
ber produktet kun brukes etter at du har
radfert deg med legen din:

« Hudsykdommer/-skade pa den
behandlede delen av kroppen, serlig ved
betennelse; samt ved arr med hevelse,
rgdhet og overoppheting.

« Areknuter (varikose)

« Sensoriske forstyrrelser i beinet pa grunn
av nevrologiske endringer

« Sirkulasjonsforstyrrelser i beinet
(f.eks. ved diabetes mellitus)

« Nedsatt lymfedrenasje og blatvevshevelser
av usikker arsak

Anvisninger for bruk

Paforing

@ Sett pa MyoTrain mens du star, med
avslappet bein og lett bayd kne.

Ta pa bandasjen ved a plassere den bakre
velur-strimmelen (utvendig) midtstilt

over det skadede muskelomradet. Hele
skadestedet ma vaere dekket av bandasjen.
@ Rull sa den gvre delen av bandasjen ca. to
tredjedeler tilbake - distalt (nedover).

© Plasser den store pelotten
(funksjonspelotten) pa det berarte omradet
av laret. For & gke trykket kan eventuelt den
mindre pelotten (akuttpelotten) brukes.

Rull deretter bandasjen opp igjen. Serg for at
det ikke danner seg folder ved innretting.

O Plasser borrelasbandene rett pa den
bakre velur-strimmelen. Derved ma
stroppene veare fort nede bakfra og opp
forover. De korte stroppene befinner seg
nede, de lange oppe.

© Systemet for mottrekk (maljene) skal
plasseres pa den fremre velur-strimmelen.
Serg for at stroppene fores glatt gjennom
maljene. @ Begynn med det nedre paret
med stropper, stram og fest de indre og

ytre stroppene samtidig. Bandasjens og
stroppenes trykk er lett a justere med bgyd
kne, slik at pasienten foler kompresjonsrykk,
men ingen smerte.

Nar basistilpasning er foretatt som
beskrevet ovenfor, kan stgtten enkelt settes
pa og tas av ved a apne og lukke remmene.
Pass pa at grunnposisjonen for remmene
ikke endres.

Bruke puten

Folgende illustrasjoner viser de forskjellige

alternativene for bruk av puter, avhengig av

behandlingstrinn:

1. Umiddelbart etter skaden:

Plasser akuttputen direkte over
skadestedet. Plasser funksjonsputen oppa
akuttputen. Begge putene kan avkjoles
pa forhand. Akuttputen kan fjernes etter
omtrent 24 timer (fig. 3). Deretter trengs
ikke lenger den gkte kompresjonen som
akuttputen gir.

. Senere:

Den storre funksjonspelotte kan brukes
videre, sarlig nar treningen gjenopptas.
@ Alt etter behov kan du brette inn
sidevingene pa funksjonspelotten pa
begge sidene.

3. MyoTrain kan brukes uten puter.

N

Anvisninger for rengjoring

Merk: Ikke utsett bandasjen for direkte
varme (f.eks. ovn, direkte sollys, oppbevaring
i bilen). Risiko for skader pa materialet. Dette
kan redusere effektiviteten til bandasjen.

Veer oppmerksom pa vaskeanvisningene pa
den pasydde etiketten. Den befinner seg pa
den gvre kanten av bandasjen.

Vi anbefaler at MyoTrain vaskes separat for

hand ved 30 °C med et flytende, skansomt

vaskemiddel (ikke vanlig vaskemiddel). Veer
oppmerksom pa felgende:

1. Fjern stroppens komponenter fra
strikkematerialet og rengjer bandasjen
separat.

2. Stroppens komponenter og pelotter kan
ved behov ogsa vaskes separat for hand.

3. MyoTrain er ikke egnet for tarketrommel.

Ved reklamasjoner ber vi deg om a
henvende deg til forhandleren som du
mottok varen fra.

Merk: Bare rengjorte varer blir behandlet.

Anvisninger for gjenbruk

Produktet er beregnet til individuell
behandling av én pasient.

Garanti

Lovbestemmelsene i landet hvor produktet

ble kjgpt, gjelder. Hvis du mistenker et

garantitilfelle, ta forst direkte kontakt med

forhandleren som du kjepte produktet

av. Produktet skal rengjeres for det vises

i garantitilfeller. Hvis anvisningene om

handtering og vedlikehold av MyoTrain ikke

er overholdt, kan garantien bli pavirket eller

utelukket.

Garantien utelukkes ved:

« Bruk som ikke er i samsvar med
indikasjonene

« Manglende overholdelse av instruksjonene
fra fagpersonalet

« Uautorisert endring av produktet

Meldeplikt

Pa grunn av regionale lovbestemmelser,

er du forpliktet til & rapportere alvorlige
hendelser ved bruk av dette medisinske
utstyret til bade produsenten og den
ansvarlige myndigheten umiddelbart. Var
kontaktinformasjon finner du pa baksiden av
denne brosjyren.

Avfallsbehandling

Etter avsluttet bruk, vennligst avhend
produktet i henhold til lokale forskrifter.

Materialsammensetning

Polyamid (PA), Jern med polyamid (Fe med
PA), Elastodien (ED), Polyuretan (PUR),
Silikon (Sl), Viskose (CV), Polyester (PES)

- Medical Device (Medisinsk utstyr)
— Identifikator av DataMatrix som UDI

Versjon: 2021-11
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@ suomi

Arvoisa asiakas,
kiitos paatoksestasi ostaa Bauerfeind-tuote.

Teemme joka paiva tyota hoitotuotteidemme
tehokkuuden parantamiseksi entisestaan,
silla terveytesi on meille tarkeaa. Lue ja
noudata huolellisesti naita kayttdohjeita. Jos
sinulla on kysyttavaa, ota yhteytta hoitavaan
laakariisi tai tuotteen jalleenmyyjaan.

Kayttotarkoitus

MyoTrain on terveydenhuollon tarvike. Se on
reiden lihasvammojen hoitoon tarkoitettu
tuki saadettavalla kompressiolla.

Kayttoaiheet

Lihaskovettuma
Lihasrevahdys

Lihasruhje (ns. rasitusvamma)
Lihassyyrepeama

Lihassyykimpun repeama, esim. reiden
takalihaksessa (polvitaipeen janne)
Levean peitinkalvon vamma

Vamman, leikkauksen jalkeiset
artymystilat
Ennaltaehkaisy / uusiutumisen
ennaltaehkaisy

.

.

.

.

A Haittavaikutukset

« MyoTrain-tukea saa kayttaa vain

naissa kayttoohjeissa esitetylla

tavalla ja kayttoohjeissa mainittuihin
kayttotarkoituksiin.

MyoTrain on ldakarin maarayksella
toimitettava tuote, jota kaytetaan

laakarin ohjeiden mukaisesti ja laakarin
maaraaman ajan. Laakari kertoo myas,
voiko MyoTrainia kayttaa samanaikaisesti
muiden tuotteiden kanssa ja mitka ovat
yhteensopivia tuotteita.

Noudata MyoTrain oston yhteydessa
saamiasi ohjeita seka kayttoohjetta.
Tuotteen virheellinen kaytto tai
omatoiminen muuttaminen voi aiheuttaa
vaurioita ja johtaa takuun raukeamiseen.
Tuen vaikutus ilmenee ensisijaisesti
liilkunnan aikana. Riisu tuki pitkien
lepotaukojen, kuten nukkumisen ja
pitkaaikaisen istumisen, ajaksi.

Tuote ei saa joutua kosketuksiin voiteiden,
kosteusemulsioiden tai muiden rasvoja tai
happoja sisaltavien aineiden kanssa.
Kaikki kehoon kiinnitettavat apuvalineet
voivat aiheuttaa paikallista puristusta

tai harvinaisissa tapauksissa painaa
verisuonia tai hermoja, jos ne kiristetaan
liian tiukalle.

.

.

Jos huomaat MyoTrainin kayton
yhteydessa kehossasi poikkeavia
muutoksia, kuten vaivojen pahentumista,
lopeta tuotteen kaytto ja ota valittomasti
yhteytta laakariin.

Sisaltaa luonnonkumilateksia
(elastodieenia), joka voi aiheuttaa
yliherkille ihmisille ihoarsytysta. Riisu
tuki, jos havaitset allergisia reaktioita.



Kayttorajoitukset (vasta-aiheet)
Koko elimistoon kohdistuvista
haittavaikutuksista ei ole ilmoitettu tahan
mennessa. Seuraavissa tilanteissa tuotetta
saa kayttaa vain laakarin harkinnan
mukaisesti:

« Ihosairaudet/vammat hoidettavalla
alueella, varsinkin jos kyseinen alue on
tulehtunut tai silla on koholla olevia arpia,
joissa esiintyy turvotusta, punoitusta tai
kuumotusta

» Suonikohjut

« Neurologisista muutoksista johtuvat jalan
tuntohairiot

« Jalan verenkiertohairiot
(esim. diabeteksen yhteydessa)

« Imunestekierron hdiriot ja selvittamaton
pehmytkudosturvotus

Kayttoohjeet
Pukeminen

@ Pue MyoTrain jalkaan seisaallaan siten,
etta jalka on rentona ja polvi hieman
taipuneena.

Veda tuki jalkaan siten, etta tuen

takana oleva tarranauhan vastakappale
(ulkopuolella) sijoittuu tuettavan lihasalueen
keskelle. Tuen on peitettava koko tuettava
alue.

@ Kierra tuen ylareunaa alaspain
(distaaliseen suuntaan) noin kahden
kolmasosan pituudelta.

© Aseta suuri pelotti (toiminnallinen pelotti)
reiden hoidettavaan kohtaan. Paineen
lisaamiseksi voit kayttaa halutessasi

lisaksi pienempaa pelottia (akuuttipelotti).
Kierra sen jalkeen tuen reuna takaisin ylos.
Varmista, etta tuki on mahdollisimman
suora ja silea.

O Kiinnita tarranauhat vaakasuorassa
tuen takana olevaan vastakappaleeseen.
Hihnojen on kuljettava takaa alhaalta eteen
ylos. Lyhyiden hihnojen paikka on alhaalla ja
pitkien ylhaalla.

© Kiinnita etupuolella olevaan tarranauhan
vastakappaleeseen kiristysmekanismi
(lenkit).

Varmista, etta hihnat kulkevat lenkkien

lapi rypistymatta. @ Kirista tiukalle ja
kiinnita reiden sisa- ja ulkosivun hihnat
samanaikaisesti alimmasta hihnaparista
aloittaen. Tuen ja hihnojen paine on
saddettava polven ollessa taipuneena
sellaiseksi, etta potilas tuntee puristavan
paineen mutta ei kipua.

Kun ensimmainen sovitus on suoritettu
ylldolevien ohjeiden mukaisesti, tuki
voidaan sen jalkeen pukea paalle ja poistaa
helposti vain avaamalla ja sulkemalla
hihnat. Varmista, ettei hihnojen alkuperaista
kulkusuuntaa muuteta.

Pelotin kaytto

Seuraavassa esitetdan eri tavat, joilla pelotit
voidaan asettaa tukeen hoidon vaiheesta
riippuen:
1. Valittomasti vamman jalkeen:
Aseta akuuttipelotti suoraan vamma-
alueen paalle. Aseta toiminnallinen
pelotti akuuttipelotin paalle. Molemmat
pelotit voidaan jaahdyttaa. Akuuttipelotti
voidaan poistaa noin vuorokauden
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kuluttua (kuva 3). Taman jalkeen ei
enaa tarvita akuuttipelotin aiheuttamaa
voimakkaampaa kompressiota.

2. Mychemmin:
Suuren toiminnallisen pelotin kayttoa
voi jatkaa varsinkin siina vaiheessa,
kun harjoittelu jalleen aloitetaan. @
Tarvittaessa voit taittaa toiminnallisen
pelotin reunat sisaan.

3. MyoTrain-tukea voi kayttaa ilman
pelotteja.

Puhdistusohjeet

Ohje: Ali altista tukea suoralle
kuumuudelle (esim. ldmmityspatterit,
auringonvalo, sailytys kuumassa autossa).
Se voi vaurioittaa materiaalia. Materiaalin
vaurioituminen voi heikentaa tuen
toimivuutta.

Noudata ommellussa tuote-etiketissa olevia

hoito-ohjeita. Se sijaitsee tuen ylareunassa.

MyoTrain on suositeltavaa pesta

erikseen kasin 30 °C:ssa nestemaista

hienopesuainetta (ei tavallista

pyykinpesuainetta) kayttaen. Noudata pesun

yhteydessa seuraavia ohjeita:

1. Irrota hihnaosat neuloksesta ja pese tuki
erillaan.

2. Myos hihnaosat ja pelotit voi tarvittaessa
pesta erikseen kasin.

3. MyoTrain-tukea ei saa laittaa
kuivausrumpuun.

Ota reklamaatiotapauksessa yhteytta
tuotteen myyjaan.

Ohje: Vain puhtaita tuotteita otetaan
kasittelyyn.

Tuotteen uudelleenkaytto
Tuote on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle.

Tuotetakuu

Tuotteeseen sovelletaan sen ostomaan

lainsaadantoa. Mahdollisessa

takuutapauksessa ota ensin yhteytta

tuotteen myyjaan. Tuote on puhdistettava

ennen takuuvaatimuksen esittamista. Jos

MyoTrainin hoito- ja kasittelyohjeita ei ole

noudatettu, takuuta voidaan rajoittaa tai se

voi raueta kokonaan.

Takuu ei ole voimassa, jos:

« Tuotetta on kaytetty kayttoaiheiden
vastaisesti

* Ammattihenkiloston antamia ohjeita ei ole
noudatettu

« Tuotteeseen on tehty omavaltaisia
muutoksia

Ilmoitusvelvollisuus

Alueellisen lainsaadannon nojalla kaikista
taman terveydenhuollon tarvikkeen kayttoon
liittyvista vakavista haittatapahtumista

on ilmoitettava seka valmistajalle etta
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
Valmistajan yhteystiedot ovat taman esitteen
takakannessa.

Havittaminen

Havita tuote kayton paatyttya paikallisten
maardysten mukaisesti.

Materiaalikoostumus

Polyamidi (PA), Rauta ja polyamidi (Fe ja PA),
Elastodieeni (ED), Polyuretaani (PUR),
Silikoni (SI), Viskoosi (CV), Polyesteri (PES)

[MD] - Medical Device (Laakinnallinen laite)
[00] - patamatriisin tunniste UDI:na

Tiedot paivitetty: 2021-11
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Kaere kunde,

ak, fordi du har valgt et Bauerfeind-produkt.
Vi arbejder hver dag pa at forbedre den
medicinske effekt af vores produkter, fordi
dit helbred ligger os pa hjertet. Laes og folg
narvarende brugsanvisning ngje. Hvis du
skulle have spergsmal, sa kontakt din egen
leege eller din forhandler.

Anvendelsesomrade

MyoTrain er medicinsk udstyr. Det er en
bandage med justerbar kompression til
behandling af larmuskelskader.

Indikationer

« Muskelstivhed

« Muskelforstraekning

« Muskelkontusion (sakaldt traelar)

« Fiberspraengning

« Spraengte muskelfiberbundter, f.eks. af
baglarmusklerne (hamstrings)

« Skade pa fascia lata

« Posttraumatiske, postoperative
irritationstilstande

« Forebyggelse/ tilbagefaldsprofylakse

A Bivirkninger

MyoTrain ber kun anvendes i henhold til
anvisninger i denne brugsvejledning og
kun til de anfgrte anvendelsesomrader.
Hvis du har faet MyoTrain ordineret af

din laege, bedes du altid drefte brugen og
anvendelsesperioden med vedkommende.
Laegen informerer dig ogsa om, hvorvidt
og i forbindelse med hvilke andre
produkter, MyoTrain kan bruges.

Folg altid rad og vejledning modtaget i
forbindelse med kebet af MyoTrain samt
oplysningerne i brugsanvisningen.
Usagkyndig anvendelse eller ogsa ikke
aftalte eendringer af produktet kan
forarsage skader, og garantien bortfalder.
Bandagen virker iseer i forbindelse med
fysisk aktivitet. Tag bandagen af ved
leengere hvilepauser - f.eks. under sgvn
eller hvis du sidder stille i lengere tid.
Undga kontakt med fedt- og syreholdige
midler, salver eller lotioner.

Alle terapeutiske hjelpemidler til udvendig
anvendelse pa kroppen kan medfgre
lokale tryksymptomer og i sjeeldne tilfeelde
indsnaevre blodkar eller nerver, hvis de
sidder for stramt.

Hvis du i forbindelse med brugen af
MyoTrain bemaerker uszedvanlige
forandringer- f.eks. tiltagende smerter —
skal du afbryde brugen og omgaende sgge
legehjeelp.

.

.
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@ Indeholder naturgummi (elastodien),
hvilket ved overfalsomhed kan fore til
hudirritationer. Tag bandagen af, hvis du
far allergiske reaktioner.

Kontraindikationer

Der er ingen kendte bivirkninger,

som vedrerer hele organismen. Ved
nedenstaende sygdomsbilleder er brug af
hjeelpemidlet kun tilradeligt i samrad med
leegen:

» Hudsygdomme/-skader i det bergrte
omrade af kroppen, iseer ved betendel-
sestilstande; ligeledes opsvulmede ar med
haevelse, redme og hypertermi

Areknuder (varicosis).
Folelsesforstyrrelser i benet pa grund af
neurologiske forandringer

Forstyrrelser i blodgennemstremningen i
benet (f.eks. diabetes mellitus)
Lymfestase og uklare havelser af bleddele

.

Brugsanvisning

Patagning

@ Tag MyoTrain p&, mens du star, med
afslappet ben og let bgjet knae.

Traek bandagen over ved at placere bageste
velourstrimmel (udvendig) midt p& omradet
med den skadede muskulatur. Herved skal
hele det skadede omrade vaere deekket med
bandagen.

@ Rul nu bandagens averste kant ca. to
tredjedele tilbage — mod distal (nede).

© La=g den store pelot (funktionspelot)

pa det berorte sted pa laret. For at age
trykket kan du ogsa anvende den mindre
pelot (akutpelot). Rul sa bandagen op igen.
Kontroller, at den ikke slar folder.

O Fastgor burrebandene lige pa bageste
velourstrimmel. Herved skal stropperne
fores fra nede bagved til oppe foran. De
korte stropper er nede, de lange oppe.

© Anbring modtraekssystemet (ringgjer) pa
velourstrimlerne foran.

Kontroller herved, at stropperne feres glat
gennem gjerne. @ Begynd med stropperne
forneden, treek samtidig i den indvendige
og udvendige strop, og set dem fast.
Bandage- og stroptrykket skal ved bgjet
kna indstilles saledes, at patienten foler et
kompressionstryk, men ingen smerter.

Hvis grundindstillingen er fulgt korrekt som
ovenfor beskrevet, er det muligt, nemt at
tage bandagen af og pa ved selv at abne og
lukke bandene. Herunder skal man veere
opmaerksom pa, at grundplaceringen for
bandenes forlgb ikke zndres.

Anvendelse af pelotte

De efterfglgende skitser viser de forskellige

anvendelsesmuligheder for indleegnings-

puderne, alt efter behandlingsstadium:

1. Umiddelbart efter skadens opstaen:
Laeg akutpelotten direkte pa det skadede
sted. Derover laegges funktionspelotten.
Efter ca. 24 timer er den ggede
kompression med akutpelotten ikke
leengere pakraevet (fig.3).

2. | den efterfaolgende periode
Den sterre funktionspelot kan fortsat an-
vendes, iser ved genoptagning af traenin-



gen. @ Om nadvendigt kan funktionspelot-
tens sidestykker foldes ind i begge sider.
3. MyoTrain kan baeres uden pelotter.

Rengering

Bemark: Bandagen ma aldrig udsaettes
for direkte varme (f.eks. fra radiator,
solindstraling, opbevaring i bil). Materialet
kan blive beskadiget. Dette kan pavirke
bandagens funktionsdygtighed

Veer opmaerksom pa plejeanbefalingerne
pa vaskemaerket. Det sidder pa bandagens
overste kant.

Vi anbefaler at vaske MyoTrain separat i

handen ved 30 °C med flydende vaskemiddel

(ikke fuld vaskemiddel). Veer i den

forbindelse opmaerksom pa folgende:

. Fjern stropkomponenterne fra
strikmaterialet, og renger bandagen
separat.

. Stropkomponenter og pelotter kan om
nedvendigt ligeledes vaskes separat i
handen.

3. MyoTrain taler ikke terretumbler.

N

Ved reklamationer bedes du kontakte den
forhandler, hvor du har kebt produktet.

Bemaerk: Vi tager kun imod rengjorte
produkter

Oplysninger vedrgrende brugen

Produktet er beregnet til individuel behand-
ling af én patient.

Garanti

Lovbestemmelserne i det land, hvor

produktet blev kebt, er gaeldende. Henvend

dig i garantitilfzelde forst direkte til den

forhandler, hvor du har kebt produktet.

Produktet skal renses, inden det indsendes

i garantitilfeelde. Hvis oplysningerne

vedrgrende handtering og pleje af MyoTrain

ikke blev overholdt, kan garantien vaere

begraenset eller bortfalde helt.

Garantien er udelukket ved:

« Ved tilsideseettelse af indikationen

« Hvis det faguddannede personales
instruktioner ikke folges

« Egenradige andringer pa produktet

Indberetningspligt

Pa grund af regional lovgivning er du
forpligtet til straks at indberette enhver
alvorlig haendelse i forbindelse med
brugen af dette medicinske udstyr bade
til producenten og til den kompetente
myndighed. Vores kontaktdata fremgar af
denne brochures bagside.

Bortskaffelse
Udtjente produkter skal bortskaffes i
henhold til de lokale regler.

Materialesammensztning

Polyamid (PA), Jern med polyamid (Fe med
PA), Elastodien (ED), Polyuretan (PUR),
Silikone (Sl), Viskose (CV), Polyester (PES)

~ Medical Device (Medicinsk udstyr)
oo — Maerkning af DataMatrix som UDI

Informationens udgivelsesdato: 2021-11
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polski

Szanowni Pacjenci,

dziekujemy za zaufanie okazane produktom
Bauerfeind.

Kazdego dnia pracujemy nad poprawa
skutecznosci medycznej naszych produktow,
poniewaz Panstwa zdrowie jest dla nas
bardzo wazne. Nalezy doktadnie przeczyta¢
niniejszg instrukcje uzytkowania i stoso-
wac sie do zawartych w niej wytycznych.
Wszelkie pytania nalezy kierowac do lekarza
prowadzacego lub sklepu specjalistycznego,
w ktérym nabyli Panstwo wyraéb.

Przeznaczenie

MyoTrain to wyréb medyczny. Jest to aktywna
orteza do leczenia urazéw miesni uda z
regulowanym uciskiem.

Wskazania

« Stwardnienie miesni

Naciggniecia miesni

Uderzenia i sttuczenia miesni
Naderwanie miesni

Naderwanie grup miesni, np. tylnej
muskulatury uda (Sciegna stawu
skokowego)

Urazy powiezi szerokiej
Pourazowe, pooperacyjne stany
podraznienia
Profilaktyka / profilaktyka nawrotéw

A Zagrozenia wynikajace z
zastosowania
« Aktywny stabilizator MyoTrain
mozna stosowac wytacznie zgodnie z
informacjami zamieszczonymi w niniejszej
instrukeji i wskazaniami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Jezeli MyoTrain przepisat lekarz, trzeba
omowic z nim sposoéb i czas stosowania.
Poinformuje on réwniez, czy i z jakimi
innymi produktami mozna jednoczesnie
stosowac MyoTrain.
Koniecznie przestrzegac informacji
uzyskanych przy zakupie MyoTrain oraz
instrukcji uzytkowania.
Nieprawidtowe stosowanie, jak rowniez
samowolna przerdbka produktu moze
prowadzi¢ do szkdd i utraty gwarancji.
Dziatanie aktywnej ortezy ujawnia sie
przede wszystkim podczas aktywnosci
fizycznej. Aktywna orteze nalezy
zdejmowac na czas dtuzszego odpoczynku,
np. na czas snu, dtugiego siedzenia.
Wyréb nalezy chroni¢ przed bezposrednim
kontaktem ze srodkami zawierajgcymi
ttuszcze lub kwasy, z masciami i
balsamami.
Wszelkie zaktadane na ciato $rodki
pomocnicze moga w wyniku zbyt ciasnego
dopasowania prowadzi¢ do wystapienia
miejscowych uciskow lub rzadziej do
zwezenia naczyn krwionosnych lub
nerwow.
W razie zaobserwowania nietypowych
zmian zwigzanych z noszeniem MyoTrain,
np. nasilenia dolegliwoséci, nalezy przerwac
stosowanie i niezwtocznie skontaktowac
sie z lekarzem.

@ Zawiera naturalny lateks kauczukowy
(elastodien), ktory w przypadku
nadwrazliwosci moze powodowac
podraznienia skory. Aktywna orteze
nalezy zdja¢ w przypadku wystapienia
reakcji alergicznych.

Przeciwwskazania

Dotychczas nie stwierdzono wystepowania
dziatan ubocznych dotyczacych catego
organizmu. W przypadku wymienionych
ponizej chorob stosowanie tego produktu
trzeba bezwzglednie skonsultowac z
lekarzem:

« Choroby skary, rany w miejscach
przykrytych orteza, w szczegdlnosci stany
zapalne; wystepowanie nabrzmiatych,
zaczerwienionych i przegrzanych blizn

- Zylaki

« Zaburzenia czucia nogi na skutek zmian o
charakterze neurologicznym

« Zaburzenia ukrwienia nogi
(np. w przypadku cukrzycy)

« Zaburzenia uktadu limfatycznego i
niewyjasnione obrzeki tkanki miekkiej

Wskazowki dotyczace zastosowania
Zaktadanie

@ Aktywna orteze MyoTrain nalezy zaktada¢
w pozycji stojgcej. Noga powinna by¢
rozluzniona, kolano lekko zgigte.

Zaktadac¢ aktywng orteze, zwracajac uwage
na to, aby tylny welurowy pas (zewnetrzny)
znajdowat sie centralnie ponad obszarem
urazu. Aktywna orteza musi zakrywac caty
obszar urazu.

@ Wywinac¢ gérna krawedz aktywnej ortezy
na ok. 2/3 wysokosci w dot.

© Duza wktadke uciskowa (wktadke
funkcyjna) nalezy umiesci¢ w odpowiednim
miejscu na udzie. W celu zwiekszenia ucisku
mozna opcjonalnie zastosowac mniejsza
wktadke uciskowa (do stosowania w ostrych
dolegliwosciach).

Nastepnie zndw odwinac¢ aktywnga orteze

w gore. Zwrdci¢ uwage na to, aby zatozona
orteza nie byta pofatdowana.

O Tasmy z rzepem przypiac prosto do
tylnego paska weluru. Poprowadzi¢ paski od
tytu u dotu do przodu ku gorze. Krotkie paski
znajduja sie na dole, dtugie u gory.

© Na przednich paskach welurowych
nalezy umiesci¢ system naciagu (ucha).
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, by paski
przechodzity przez ucha bez zagniecen.

O Naciaganie nalezy rozpoczaé od dolnej
pary paskow, naciggac jednoczesnie
wewnetrzny i zewnetrzny pasek. Nastepnie
oba jednoczesnie zapia¢. Przy zgietym
kolanie mozna w prosty sposdb tak ustawic
ucisk aktywnej ortezy i paskow, aby pacjent
odczuwat ucisk, ale nie bol.

Jezeli poprawnie wykonano ustawienie
podstawowe zgodnie z opisem powyzej,
mozna w tatwy sposob zaktadac i
zdejmowac aktywna orteze tylko dzieki
odpinaniu i zapinaniu paskow. Nalezy
zwrdci¢ uwage na to, aby nie zmieniac
podstawowej pozycji regulujgcej przebieg
paskow.

Stosowanie wktadki uciskowej

Pokazane ponizej ilustracje ukazuja

rézne mozliwosci stosowania wktadek w

zaleznosci od etapu leczenia:

1. Bezposrednio po urazie:

wktadke uciskowg do stosowania w
ostrych dolegliwosciach nalezy zatozy¢
bezposrednio na miejsce dotkniete
urazem. Na nig nalezy nastepnie
natozy¢ wktadke funkcyjna. Obie wktadki
mozna wczesniej schtodzi¢. Po okoto 24
godzinach zwiekszony ucisk wywierany
przez wktadke stosowang w ostrych
dolegliwosciach nie jest juz konieczny.

. W okresie nastepnym:
Mozna nadal nosi¢ wktadke funkcyjna, w
szczegolnosci w przypadku wznowienia
treningow. @ W zaleznosci od potrzeb
mozna zawingc¢ boczne skrzydetka
wktadki funkcyjnej.

. Aktywny stabilizator MyoTrain mozne by¢
noszony bez wktadek uciskowych.
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Czyszczenie

Wskazowka: Aktywnej ortezy nie wolno
wystawiac na dziatanie bezposredniego
zrodta ciepta (np. ogrzewania, promieni
stonecznych, nie nalezy jej pozostawiac

w nagrzanym samochodzie). Moze to
spowodowac uszkodzenie materiatu. Moze
to mie¢ negatywny wptyw na skutecznos¢
aktywnej ortezy.

Przestrzegac instrukcji znajdujacych sie

na wszywce. Znajduje sie ona przy goérnej

krawedzi aktywnej ortezy.

Zaleca sie reczne pranie MyoTrain w

temperaturze 30 °C. Prac¢ osobno, stosujac

$rodek do prania tkanin delikatnych (nie
stosowac zwyktych srodkow piorgcych).

Nalezy przy tym przestrzegac nastepujacych

wskazowek:

1. Usunac elementy paska z dzianiny i
wyczysci¢ aktywnga orteze osobno.

2. W razie potrzeby elementy paska i wktadki
uciskowe mozna réwniez wyprac¢ osobno
recznie.

3. Nie suszy¢ MyoTrain w suszarce.

W przypadku reklamacji zwracic sie do
sprzedawcy, u ktérego zakupiono produkt.

Wskazowka: Przyjmowane sa wytacznie
czyste produkty.

Wskazowki na temat ponownego
zastosowania

Produkt przeznaczony jest do
indywidualnego zaopatrzenia jednego
pacjenta.

Gwarancja

Obowiazuja przepisy prawa kraju, w ktérym
zakupiono wyrob. W razie ewentualnych
roszczen z tytutu rekojmi nalezy sie najpierw
zwraci¢ bezposrednio do sprzedawcy, u
ktorego zakupiono wyrdb. Przed oddaniem
do reklamacji produkt nalezy oczyscic.
Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczgcych
uzytkowania i czyszczenia MyoTrain moze
ograniczy¢ zakres roszczen z tytutu rekojmi
lub jej wytaczenie.

Wytaczenie rekojmi nastepuje w przypadku:
« Uzytkowania niezgodnego ze wskazaniami



» Nieprzestrzegania instrukcji specjalisty
« Samowolnych modyfikacji produktu

Obowiazek zgtaszania

Na podstawie regionalnych przepisow
prawa uzytkownik jest zobowigzany do
niezwtocznego zgtaszania wszelkich
powaznych incydentow zwigzanych z
uzyciem tego wyrobu medycznego -
zarowno producentowi, jak i wtasciwemu
organowi. Nasze dane kontaktowe mozna
znalez¢ na odwrocie broszury.

Utylizacja
Po zakonczeniu uzytkowania zutylizowac
produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.

Sktad materiatowy
Poliamid (PA), Zelazo z poliamidem (Fe z PA),

Elastodien (ED), Poliuretan (PUR), Silikon (SI),

Wiskoza (CV), Poliester (PES)
— Medical Device (Urzadzenie medyczne)

- Unikalny identyfikator urzadzenia - kod
DataMatrix, UDI

Wersja: 2021-11

@ Cesky

Vazena zakaznice,

vazeny zakazniku,

mnohokrat vam dékujeme, ze jste se
rozhodl(a) pro produkt Bauerfeind.

Denné pracujeme na zlepSovani lékarskeé
ucinnosti nasich produktd, protoze nam
zalezi na vasem zdravi. Pozorneé si prectéte
a dodrzujte tento navod k pouziti. V pripadé
otazek se obratte na svého lékare nebo na
specializovany obchod.

Ucel
MyoTrain je lékarsky vyrobek. Je to bandaz

s nastavitelnou kompresi k lécbé poranéni
svall stehna.

Indikace

« Zatvrdnuti svall

« Natazeni svald

» Pohmozdéni svali (takzvany konar)

» Natrzeni svalovych vlaken

« Natrzeni snopku svalovych viaken —
napriklad dorsalniho svalstva stehna
(podkolenni slachy)

« Poranéni sSiroké povazky

« Polrazové, pooperacni stavy podrazdéni

« Prevence/ profylaxe recidivy

A Rizika pouziti

« MyoTrain je tfeba nosit pouze podle Udajl
tohoto navodu k pouziti, a podle uvadénych
oblasti aplikace.

« Pokud vam bandaz stehna MyoTrain
predepsal ékar, je bezpodminecné nutné,
abyste s nim projednali pouzivani a délku
aplikace této ortézy. Lékar vas také bude
informovat o tom, zda a s jakymi jinymi
vyrobky lze pouzivat MyoTrain soucasneé.

Bez vyjimky respektujte pokyny, které jste
obdrzeli pfi porizeni bandaze MyoTrain, a
také navod k pouziti.

Pri neodborném pouzivani nebo
svévolnych zménach vyrobku mohou
vzniknout Skody a zanika zaruka.

Bandaz rozviji svij ucinek zejména pri
télesné aktivité. Behem delsi doby odpo-
¢inku (napriklad pfi spanku, delsim sezeni)
bandaz odkladejte.

Zabrante kontaktu vyrobku s prostredky,
které obsahuji tuky, kyseliny, masti a télova
mléka.

Vs$echny pomocné prostredky zvenci
prilozené na télo mohou, pokud pevné
doléhaji, vyvolat lokalni priznaky
zplUsobené tlakem nebo zfidka také zuzit
prachozi cévy nebo nervy.

Pokud zjistite v souvislosti s pouzivanim
bandaze MyoTrain neobvyklé zmény —
napriklad zhorsenf obtizi, preruste jeji
pouzivani a neprodlené vyhledejte lékare.
@ Obsahuje latex z prirodniho kaucuku
(elastodien), ktery maze pfi precitlivéni
vést k podrazdéni kize. Pri zjisténi
alergickych reakci bandaz sejméte.

Kontraindikace

Vedlejsi U¢inky, které by ovlivnily cely

organismus, nejsou doposud znamé. Pri

dale uvedenych priznacich onemocnéni

je pfilozeni a noseni pomucky indikovano

pouze po domluve s vasim lékarem:

« Onemocnéni a poranéni kiize v dotcené
¢asti téla, zvlasteé pri zanétlivych projevech,
stejné jako vystupujici jizvy s otoky,
zCervenani a prehrati

« Krecové Zily (varikozni onemocnéni Zil)

« Poruchy citlivosti nohy z divodu neurolo-
gickych zmén

« Poruchy prokrvovani nohy
(napf. diabetes mellitus)

« Poruchy s uzavrenim lymfatického toku a
nevysvétlené otoky mékkych tkani

Pokyny k pouzivani

Pfikladani

@ Bandaz MyoTrain prikladejte vstoje, noha
musi byt uvolnéna a koleno lehce pokrcené.
Bandaz prilozite tak, ze zadni velurovy pasek
(vnéjsi) umistite uprostfed nad poranénou
svalovou oblasti. Pfitom musi byt bandazi
zakryta cela oblast poranéni.

@ Nyni srolujte horni okraj bandaze asi ze
dvou tfetin - distalné (dold).

© Velkou ortopedickou stélku (funk&ni
ortopedickou stélku) pfiloZte na postizené
misto na stehné. Ke zvyseni tlaku lze dle
uvazeni pouzit mensi ortopedickou stélku
(akutni ortopedicka stélka).

Poté vyrolujte bandaz opét zpatky nahoru.
Dbejte pritom na usazeni bez zahybu.

O Upinaci pasky pfilozte rovné na zadni
velurovy pas bandaze. Upinaci pasky pritom
musi byt vedeny zezadu dole dopredu
nahoru. Kratké pasky se nachazeji dole,
dlouhé nahore.

© Na predni velurovy pas bandaze je tieba
prilozZit protitahovy systém (kruhova oka).
Pritom dbejte, aby upinaci pasky hladce
prochazely oky. @ Zacnéte spodnim parem
upinacich pasku, vzdy utahujte soucasné

vnitfni a vnéjsi pas a upevnéte je suchym
zipem. Tlak bandaze a pasu musi byt u
pokrceného kolena nastaven tak lehce,
aby pacient sice citil kompresivni tlak, ale
zaroven necitil bolest.
Je-li zakladni nastaveni, viz popis nahore,
jednou spravné provedeno, je mozné snadné
prikladani a snimani bandaze pouhym
otevrenim a zavrenim pasu. Pritom dbejte na
to, aby nebyla zménéna zakladni poloha pro
prubéh pasu.
Pouziti ortopedické stélky
Nasledujici obrazky vam ukazi rizné
moznosti aplikace prikladanych polstarka,
podle stadia léceni:
. Bezprostredné po poranéni:
Akutni ortopedickou stélku prilozte
primo na poranéné misto. Na ni pak
polozte funkéni ortopedickou stélku. Obé
ortopedické stélky mohou byt predbézné
ochlazeny. Po zhruba 24 hodinach jiz neni
zvysena komprese akutni ortopedické
stélky potrebna.
.V nasledujici dobe:
Vetsi funkeni ortopedicka stélka mize byt
nosena i nadale, zejména pri opétovném
zahéajeni tréninku. @ Podle potieby
muZzete bocni kridlo funkéni ortopedické
stélky na obou stranach prehnout dovnitf.
. MyoTrain mlzete nosit bez ortopedickych
stélek.
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Pokyny k ¢isténi

Upozornéni: Bandaz nikdy nevystavujte
primému teplu (napfiklad u topeni,
slune¢nimu zareni, pfi skladovani v auté).
MGze dojit k poskozeni materialu. To muze
negativné ovlivnit U¢innost bandaze.

Respektujte pokyny k péci uvedené na
nasivce. Nachazi na hornim okraji bandaze.
Bandaz MyoTrain doporucujeme prat
oddélené pri teploté 30°C v ruce za

pouziti tekutého praciho prostiedku (ne

univerzalnim pracim prostredkem). Pritom

dbejte nasledujicich pokynu:

1. Z Upletu sejmeéte komponenty vazacich
pasku a jednotlivé dily bandaze Cistéte
samostatné.

. Komponenty vazacich pasu a ortopedické
stélky lze v pripadé potreby rovnéz vyprat
rucné.

3. Bandaz MyoTrain neni vhodna do susicky.

N

V pripadé reklamaci se obracejte na
obchodnika, od kterého jste vyrobek obdrzeli.

Upozornéni: Zpracovavame jen vycisténé
zbozi.

Upozornéni tykajici se opakovaného
pouzivani

Vyrobek je urcen k individualnimu oSetreni
jednoho pacienta nebo pacientky.

Zaruka

Plati zakonna ustanoveni zemég, ve které byl
produkt zakoupen. Jestlize predpokladate,
ze nastal pripad uplatnéni zaruky, obratte
se nejdrive na osobu, od které jste produkt
zakoupili. Pred ohlaSenim naroku ze zaruky
vyrobek vycistéte. Pri nerespektovani
pokynu k nakladani s vyrobkem MyoTrain a

k péci o néj muze byt zaruka omezena nebo

vyloucena.

Plnéni ze zaruky je vylouc¢eno v nasledujicich

pripadech:

« Pouziti neodpovidajici indikaci

« Nerespektovani pokyn odborného
personalu

« Svévolné pozmeénovani vyrobku

Ohlasovaci povinnost

Na zakladé regionalnich zakonnych
predpisu jste povinni neprodlené ohlasit
kazdou zavaznou udalost pri pouziti tohoto
lékarského vyrobku jak vyrobci, tak i
prislusnému Uradu. Nase kontaktni tdaje
najdete na zadni strané této brozury.

Likvidace
Po skonceni doby pouzitelnosti vyrobek
zlikvidujte podle platnych mistnich predpisu.

SloZeni materialu

Polyamid (PA), Zelezo s polyamidem
(Fe s PA), Elastodien (ED), Polyuretan (PUR),
Silikon (Sl), Viskdza (CV), Polyester (PES)

- Medical Device (Zdravotnicky prostredek)
01l - |gentifikétor maticového 2D kodu jako UDI

Stav informdcii: 2021-11

@ slovensky

Vazena pacientka,

vazeny pacient,

dakujeme pekne, ze ste sa rozhodli pre
vyrobok firmy Bauerfeind.

Pracujeme kazdy den na zlepseni
medicinskej u¢innosti nasich vyrobkov, lebo
Vase zdravie nam lezi na srdci. Precitajte

si starostlivo tento navod na pouzitie a
dodrziavajte ho. Pri otazkach sa obratte na
svojho lekara alebo odbornu predajnu.

Stanovenie ucelu

MyoTrain je medicinsky vyrobok. Je to bandaz
s nastavitelnou kompresiou na oSetrovanie
zraneni stehennych svalov.

Indikacie

« Stvrdnutie svalu

« Natrhnutie svalu

« Pomliazdenie svalu (takzvana podliatina)

« Ruptura svalového vldkna

» Ruptura vazov svalového vlakna zadného
stehenného svalu (ischiokruralne svaly)

« Zranenie Fascia lata

« Posttraumatické / postoperacné stavby
podrazdenia

« Prevencia/recidivna profylaxia

A Rizika pouziti

» Bandaz MyoTrain sa ma nosit len pod(a
pokynov v tomto navode na pouzitie a v
uvedenych oblastiach pouzitia.

« Ak vam MyoTrain predpisal lekar, potom
s nim konzultujte o spdsobe a dizke
pouzivania. Informuje vas o tom, ¢ia s
ktorymi vyrobkami sa da sucasne pouzivat
MyoTrain.



Respektujte bez vynimky pokyny, ktoré ste
dostali pri zaktpeni MyoTrain, a tiez navod
na pouzivanie.
Pri neodbornom pouzivani alebo svojvolnej
zmene produktu moézu vzniknut Skody a
dobjde k zaniku zaruky.
Bandaz rozvija svoje Ucinky predovsetkym
pri telesnej aktivite. Pri dlhsich
relaxacnych prestavkach odlozte bandaz —
napr. spanok, dlhé sedenie.
Zabrante kontaktu s prostriedkami s
obsahom tuku a kyseliny, masti a emulzii.
Vsetky pomocky, ktoré sa prikladaju na telo
z vonkajsej strany mozu, ak prilis tesne
doliehaju, sposobit lokalne priznaky tlaku,
alebo tieZ v zriedkavych pripadoch zuzit
prechadzajuce tepny alebo nervy.
Ak na sebe zistite v suvislosti s pouzivanim
MyoTrain mimoriadne zmeny — napr.
zvySenie tazkosti - preruste pouzivanie a
vyhladajte okamzite lekarsku pomoc.
Obsah prirodného kaucuku a latexu
(elastodien) méze pri nadmernej
citlivosti pokozky viest k podrazdeniu
pokozky. Bandaz zlozte v pripade, ak
spozorujete alergické reakcie.

.

Kontraindikacie

Vedlajsie ucinky, ktoré postihuju cely
organizmus, nie su doteraz zname. Na
nasledujucich obrazkoch ochorenia sa
zobrazuje pouzivanie vyrobku iba po porade
s lekarom:

« Ochorenia/poranenia koZe v oSetrovanej
Casti tela, predovsetkym pri prejavoch
zapalu, takisto ako vyrazky s opuchnutim,
scervenanie a prehriatie

Krcové zily (varixy)

Poruchy citlivosti nohy z dévodu neurolo-
gickych zmien

Poruchy prekrvenia nohy

(napr. pri Diabetes mellitus)

Poruchy lymfatického odtoku a nejasné
opuchy slabin

.

.

.
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Pokyny pre pouZivanie

Zapnutie

@ Prikladajte MyoTrain v stoji, pri uvolnenej
nohe a lahko zohnutom kolene.

Natiahnite bandaz tak, ze umiestnite zadny
vellrovy pas (vonkajsi) do stredu nad
zranenu svalovu oblast. Celkova oblast
zranenia musi byt pritom zakryta bandazou.
@ Potom zrolujte horny pokraj bandaze cca
o dve tretiny spat - distalne (dole).

© Polozte velku pelotu (funkénd pelota) na
prislusné miesto na stehne. Na zvysenie
tlaku sa moze volitelne pouzit mensia pelota
(akutna pelota). Potom zrolujte bandaz opat
smerom hore. Davajte pritom pozor na
upevnenie pokial mozno bez zahybov.

O Upevnite pasy suchého zipsu rovno na
zadny velurovy pas. Pritom sa musia viest
popruhy odzadu dole dopredu hore. Kratke
popruhy sa nachadzaju dole, dlhé hore.

© Na predny vellrovy pas sa ulozi systém
protitahu (kruhové ocka).

Musite pritom davat pozor, aby sa viedli pasy
hladko cez o¢ka. @ Pocnlc parom dolnych
popruhov vzdy sucasne utiahnite vnutorny
a vonkajsi popruh a prilepte. Tlak bandaze
a popruhu sa da pri ohnutom kolene

jednoducho nastavit, aby pacient sice citil
kompresny tlak, ale nie bolest.

Ked sa pri pociatocnom zakladani dodrziava
vyssie uvedeny postup, bandaz sa potom

da lahko prilozit ¢i snat jedinym otvorenim
¢i uzavretim utahovacich popruhov. Pritom
je potrebné dbat na to, aby sa nezmenila
zakladna poloha priebehu popruhov.

Pouzitie peloty

Nasledujuci nacért znazornuje rozne

moznosti pouzivania prilozenych vankusikov,

a to vzdy podla stadia liecby:

1. Bezprostredne po zraneni:
Akutnu pelotu prilozte priamo na miesto
zranenia. Na nu potom prilozte funkénu
pelotu. Obidve peloty sa mozu vopred
vychladit. Po priblizne 24 hodinach sa
uz zvysené pritlacanie akutnou pelotou
nevyzaduje.

.V dalsom obdobi:
Vacsia funkcna pelota sa moze nosit dalej,
hlavne pri obnoveni tréningu. @ Vzdy
podla potreby moézete zarazit boc¢né kridla
funkcénej peloty na oboch stranach.

. Bandaz MyoTrain sa moZze nosit aj bez
pelot.
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Pokyny pre Cistenie

Upozornenie: Bandaz nikdy nevystavujte
priamej hortcave (napr.kudrenie, slne¢né
Ziarenie, uskladnenie v osobnom vozidle).
Moznost poskodenia materialu. Toto moéze
negativne ovplyvnit u¢innost bandaze

Dodrziavajte pokyny k oSetrovaniu uvedené
na vsitom stitku. Tento sa nachadza na
hornom okraji bandaze.
Odporucame oprat MyoTrain pri 30°C ruc-
nym pranim separatne s tekutym pracim
prostriedkom (ziadne univerzalne pracie
prostriedky). Dodrziavajte pritom nasledujuci
pokyn:
1. Odstrante Casti popruhov z pleteniny a
vycCistite samotnu bandaz.
2. Casti popruhov a peloty sa musia tiez
v pripade potreby individualne vycistit
ruénym pranim.
3. MyoTrain sa nehodi do susicky.
Pri reklamaciach sa obratte na obchodnika,
od ktorého ste zakupili vyrobok.

Upozornenie: Upravuje sa iba vycisteny
tovar.

Pokyny pre opakované pouzitie
Vyrobok je naplanovany na individualne
oSetrovanie pacienta alebo pacientky.

Zaruka

Platia zakonné ustanovenia krajiny, kde bol

vyrobok zakupeny. Ak vznikne podozrenie na

zaruény pripad, kontaktujte najprv priamo

tU osobu, od ktorej ste vyrobok zakupili.

Vyrobok sa musi pred podanim zarucnej

reklamacie vycistit. Pokial neboli dodrzané

pokyny k manipuldacii a oSetrovaniu

MyoTrain, méze byt negativne ovplyvnena

alebo vylucena zaruka.

Zaruka je vylucena pri:

« Pouzivani bez spravnej indikacie;

« Nedodrziavani pokynov kvalifikovaného
personalu;

« Svojvolnych zmenach vyrobku

24

Ohlasovacia povinnost

Na zaklade regionalnych zakonnych
predpisov ste povinni, bezodkladne nahlasit
kazdy zavazny problém pri pouzivani tohto
medicinskeho vyrobku vyrobcovi, ako aj
kompetentnému uradu. Nase kontaktné
Udaje najdete na zadnej strane tejto brozury.

Likvidacia
Zlikvidujte vyrobok po ukonceni pouZzivania
podla miestnych predpisov.

Zlozenie materialu

Polyamid (PA), Zelezo s polyamidom (Fe
s PA), Elastodién (ED), Polyuretan (PUR),
Silikon (SI), Viskoza (CV), Polyester (PES)

- Medical Device (Zdravotnicke pomdcky)
- Znackovac datova matrica ako UDI

Stav informacii: 2021-11

@ magyar

Igen Tisztelt Vevénk!

Koszonjik, hogy a Bauerfeind termékét
valasztotta.

Minden nap azon dolgozunk, hogy a termé-
keink egészségiigyi hatékonysagat noveljlk,
hiszen az On egészsége fontos szamunkra.
Keérijlk, figyelmesen olvassa el és pontosan
tartsa be a jelen hasznalati utmutatdéban le-
irtakat. Felmerulé kérdéseivel kapcsolatban
forduljon a kezeléorvosahoz vagy keresse fel
a szakizletet.

Rendeltetés

A MyoTrain egy gyogyaszati termeék. A
combizom-sériilések kezelésére szolgald
bandazs, allithatd nyomaserésséggel.

Javallatok

« Izomkeményedés

« lzomrandulas

« Izomzuzodas (Ugynevezett ,medvepuszi”)

« lzomrostszakadas

« Izomrostkotegek szakadasa, pl.: a
combhajlité izomzat szakadasa
(hamstring izomcsoport)

- Afascia lata sériilése

« Poszttraumas/mutét utani érzékeny
allapotok

« Megelézés / recidiva-profilaxis

A Hasznalati kockazatok

« A MyoTrain az orvos altal rendelt termék,
melyet csak az orvos Utmutatasa alapjan
szabad viselni. A MyoTrain hasznalata csak
az itt leirt utmutato szerint, az itt felsorolt
esetekben javasolt.

Ha Onnek a MyoTrain terméket orvos irta
fel, beszélje meg vele annak hasznalatat
és alkalmazasi idétartamat. 0 tajékoztatni
fogja Ont arrol, hogy a MyoTrain hasznal-
hatd-e egyszerre mas termékekkel, és ha
igen, melyekkel.

Kérjlk, kivétel nélkil vegye figyelembe az
utasitasokat, illetve a hasznalati utmutatot,
amelyet a MyoTrain megvasarlasakor
kapott.

« Atermék szakszerltlen hasznalata
vagy onkényes modositasa a termék
karosodasahoz vezethet, ekkor a garancia
érvényét veszti.
A bandazs elsésorban fizikai
tevékenységek kozben fejti ki hatasat. A
bandazst hosszabb nyugalmi fazisok alatt
(pl. alvas, hosszu ideig tarto Ulés) vegye le.
Ugyeljen arra, hogy a termék ne
érintkezzen zsir- vagy savtartalmu
anyagokkal, ken6csokkel és krémekkel.
A testre kivilrél felhelyezett valamennyi
segédeszkoz szoros felhelyezés esetén
nyomasérzést okoz, vagy ritka esetekben
akar 0ssze is nyomhatja a vérereket vagy
az idegeket.
Amennyiben a MyoTrain hasznalataval
osszefliggésben szokatlan valtozasokat
észlel magan - pl. a tinetei sulyosbod-
nak —, szakitsa meg a termék hasznalatat,
és siirgésen keressen fel egy orvost.
Természetes kaucsuklatexet
(elasztodiént) tartalmaz, ez
tulérzékenység esetén bérirritaciot
idézhet eld. Allergias reakciok észlelése
esetén vegye le a bandazst.

.

.

.

.

Ellenjavallatok

Jelenleg nem ismertek a terméknek az

egész szervezetre hato mellékhatasai. A

kovetkezé diagnozisok esetén a termék

hasznalata csak az orvossal folytatott
megbeszélés utan javallott:

« Bérbetegségek, a bor sériilései a
segédeszkoz altal ellatott testtajékon,
kilonosen gyulladasos tiinetek megléte
esetén, valamint gyulladt hegek, bérpir
és tulzott melegség esetén

« Visszér (visszértagulat)

« Neuroldgiai elvaltozasok miatti érzékelési
zavarok a lab teriletén

« A lab keringési zavara esetén
(pl.: cukorbetegség)

« Nyirokkeringési zavarok és nem tisztazott
eredet( lagyszoveti duzzanatok esetén

Hasznalati utmutaté

Felhelyezés

@ A MyoTrain bandazst allva, laza
labtartassal, a térdet enyhén behajlitva
helyezze fel.

Huzza meg a bandazst, kozben a hatsd
veluresik (kivil) kozépen helyezkedjen el a
sérllt izomrész folott. A bandazsnak a teljes
sérilt teriletet le kell fednie.

@ Hajtsa vissza a bandazs felsd szélét kb. a
kétharmadaig disztalis iranyban (lefelé).

© Helyezze a nagy pelottat (funkcionalis
pelotta) a fels6 comb adott részére. A
nyomas novelése érdekében opcionalisan
felhelyezhetd a kisebb pelotta (akut pelotta).
Ezutan hajtsa vissza felfelé a bandazst.
Ugyeljen arra, hogy az eszkoz lehetdleg
gylrédésmentesen legyen felhelyezve.

O Helyezze a tépdzarakat pontosan a hatso
velurcsikra. A pantokat hatulrol lentrél kell
elére felfelé helyezni. A rovid pantok lent
talalhatok, a hosszuak fent.

© Az eliilsé velurcsikra fel kell helyezni az
ellenhtzo rendszert (gy(riszemek).

Ekkor tgyelni kell arra, hogy a pantokat
gylrédésmentesen vezesse at a szemeken
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keresztiil. @ Az alsé pantparral kezdve
hlzza meg egyszerre a belsé és a kiilsé
pantot, majd régzitse azokat. A bandazs-
és pantnyomast hajlitott térdnél olyan
lazéara allitsa be, hogy a paciens érezze
a kompresszids nyomast, de ne érezzen
fajdalmat.

Ha az alapbeallitast korrekt médon
elvégeztik, ahogy fentebb leirtuk, az

eszkoz innentdl kezdve egyszerlien
felhelyezhetd és eltavolithaté pusztan a
pantok megszoritasaval, rogzitésével, illetve
kioldasaval. Legyen dvatos és gyézédjon
meg arrol, hogy a pantok alapbeallitdsa nem
valtozott-e.

A sériilés utani akut fazisban hasznalja a

parnakat!

Az alabbi pontokban vazoljuk a parnak

hasznalatanak lehetGségeit a kezelés

stadiumaitol fiiggden:

. Kozvetlendl a sérilés utan:

Helyezze el az akut parnat kozvetlen a

sérllés helye folé. Rogzitse a funkciondlis
parnat az akut parna felsé részéhez.
Mindkét parnat célszerd el6hiteni. Az

akut parna kb. 24 6ra mulva eltavolithato

(3.kép), hiszen az altala kifejtett nyomasra

innentdl nincs szikség.

Ezt kdvetden:

A nagyobb funkcionalis pelotta hordhatd

tovabb, kiilondsen az edzés folytatasakor.

@ A funkcionalis pelotta oldalsé

szarnyat igény szerint mindkét oldalon

osszekapcsolhatja.

. A MyoTrain a parnak nélkil is
hasznalhato.

N

w

Tisztitasi utasitasok

Megjegyzés: Ugyeljen ra, hogy a bandazst
ne érje kozvetlen héhatas (pl.fatés,
napsugarzas vagy gépkocsiban torténd
tarolas miatt). Az ilyen hatasok miatt az
anyag karosodhat. Mindez befolydsolhatja a
bandazs hatékonysagat.

Vegye figyelembe a termék bevarrt cimkéjén

olvashatd gondozasi utasitasokat. Ez a

banddzs felsé szélén talalhato.

Javasoljuk, hogy a MyoTrain bandazst

30°C-on, kézzel mossa ki kulon, folyékony

mososzerrel (ne univerzalis mosoészerrel).

A mosasnal tartsa be a kdvetkez6

utasitasokat:

1. Tavolitsa el a kotésrol a pant részeit, és a
bandazst magaban tisztitsa ki.

2. A pant részei és a pelottak igény szerint
egyeseével is kimoshatok kézzel.

3. A MyoTrain nem szarithato szaritégépben.

Reklamacio esetén forduljon a

kereskeddjéhez, akitél a terméket vasarolta.

Megjegyzés: Csak tisztitott termék
reklamaciojaval foglalkozunk.

Utasitasok ujboli hasznalathoz

A termék a betegek egyénre szabott ellata-
sara készilt.

Garancia

Annak az orszagnak a torvényi eléirasai
érvényesek, amelyben a terméket
megvasarolta. Amennyiben On garancialis
problémat gyanit, kérjik, hogy elészor
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forduljon ahhoz, akitél On a terméket

megvasarolta. Kérjuk, hogy a terméket

a garancialis probléma bejelentése

el6tt mossa ki. Amennyiben a MyoTrain

hasznalatara és az apolasara vonatkozd

utasitasokat nem tartottak be, a garancia

karosodhat vagy kizarasra kerulhet.

A garanciat kizaro feltételek:

« Nem az indikacionak megfelelé hasznalat

« Amennyiben nem tartjak be a
szakszemélyzet utasitasat

« Onhatalmulag elvégzett valtoztatasok a
terméken

Jelentési kotelezettség

A regionalis térvényi eléirasok alapjan

On kételes a jelen gydgyaszati termék
hasznalata soran jelentkez6 valamennyi
jelentés esemeényt haladéktalanul jelenteni
a gyarto, valamint az illetékes hatdsag
felé. Elérhetéségeinket a jelen tajékoztato
hatoldalan talalja.

Hulladékkezelés

Kérjlk, a hasznalatot kdvetéen a terméket
a helyi eldirasoknak megfeleléen
artalmatlanitsa.

Anyag osszetétele

Poliamid (PA), Vas poliamiddal (Fe PA-val),
Elasztodién (ED), Poliuretan (PUR),
Szilikon (SI), Viszkoz (CV), Poliészter (PES)

- Medical Device (Orvostechnikai eszkéz)
— Az UDI az adatmatrix azonositoja

Verzia: 2021-11

@ hrvatski

Stovani pacijenti,

zahvaljujemo vam S$to ste se odlucili za
proizvod tvrtke Bauerfeind.

Mi svakodnevno radimo na poboljSanju
medicinske ucinkovitosti svojih proizvoda jer
vase nam je zdravlje izuzetno vazno. Pazljivo
procitajte i poStujte ove upute za uporabu.
Ako imate kakvih pitanja, obratite se svom
lije¢niku ili specijaliziranoj trgovini.

Odredena primjena

MyoTrain je medicinski proizvod. To je
bandaza s namjestivom kompresijom za
lije¢enje ozljeda misi¢a natkoljenice.

Indikacije

« Otvrdnuce misi¢a

- Istegnuce misica

« Kontuzija misica (takozvani konjski
poljubac)

« Puknuce misi¢nog vlakna

« Puknuce snopa misi¢nih vlakana, npr.
grupe misica sa zadnje strane natkoljenice
(zadnja loza)

« Ozljeda misica fascia lata

« Posttraumatske, postoperativne iritacije

« Prevencija/ profilaksa recidiva

A Rizici primjene proizvoda
MyoTrain treba nositi samo prema
uputama za uporabu i na navedenim
podrucjima primjene.

Ako Vam je bandazu MyoTrain propisao
lije¢nik, molimo da se vezano za uporabu i
duljinu nosenja obavezno s njime posavje-
tujete. On ¢e Vas takoder informirati moze
li se bandaza MyoTrain koristiti istovreme-
no s drugim proizvodima i na koji nacin.
Molimo bez iznimke se pridrzavajte
naputaka koje ste dobili prilikom nabavke
bandaze MyoTrain, kao i ovih uputa za
uporabu.

U slucaju nepropisne primjene ili takoder
samovoljnih izmjena na proizvodu, mogu
nastati Stete i jamstvo prestaje vrijediti.
Bandaza razvija svoje djelovanje
prvenstveno pri fizickoj aktivnosti. Skinite
bandazu tijekom dugih faza mirovanja —
npr. spavanja, dugog sjedenja.
Izbjegavajte kontakt sa sredstvima koja
sadrze masnoce i kiseline, ljekovitim
mastima i losionima.

» Sva pomocna sredstva koje se koriste
izvana na tijelu mogu, ako precvrsto
nalijezu, uzrokovati pojavu lokalnih tragova
pritiska ili, u rijetkim slucajevima, suzenje
krvnih Zila ili Zivaca.

Ako tijekom uporabe bandaze MyoTrain
na sebi primijetite neuobic¢ajene promjene
- npr. povecanje tegoba — prestanite s
uporabom i odmah se obratite lije¢niku.

Sadrzi prirodni gumeni lateks koji
moze kod preosjetljivosti uzrokovati
nadrazivanja koze. Ukoliko uocite

alergijsku reakciju, skinite bandazu.

.

.

Kontraindikacije

Dosad nisu poznate nuspojave koje djeluju

na cijeli organizam. U slucaju sljedecih

simptoma bolesti primjena ovog proizvoda
indicirana je tek nakon prethodnog
savjetovanja s lijecnikom:

« Kozne bolesti/ ozljede na lijecenom dijelu
tijela, narocito u slu¢aju upalnih pojava;
takoder izboceni oziljci s oteklinom,
crvenilom i hipertermijom

- Prosirene vene (varikoza).

Poremecaji osjeta nogu zbog neuroloskih

promjena

Poremedaji cirkulacije u nogama

(npr. zbog dijabetesa)

Poremecaji zbog limfnih ¢vorova i nejasne

otekline mekog tkiva

.

Upute za primjenu

Postavljanje

@ Postavite bandazu MyoTrain u stajacem
polozaju dok je noga opustena, a koljeno
lagano svinuto.

Navucite bandazu tako da straznja pruga
od velura bude pozicionirana (izvana) u
sredini preko ozlijedenog misi¢nog podrucja.
Pri tome bandaza mora prekrivati ¢itavo
ozlijedeno podrucje.

@ Presavinite sada gornji rub bandaZe cca.
dvije tre¢ine — u distalnom smjeru (prema
dolje).

© Stavite veliku pelotu (funkcionalnu
pelotu) na pogodeno mjesto natkoljenice.
Za povecanje pritiska opcionalno se moze

umetnuti manja pelota (akutna pelota).
Nakon toga opet izravnajte rub bandaze
prema gore. Pri tome vodite racuna da po
mogucénosti nema nabora.

@ Stavite gicak trake ravno na straznju
prugu od velura. Pri tome se trake moraju
voditi odzada dolje prema naprijed gore.
Kratke trake nalaze se dolje, duge gore.

© Na prednju prugu od velura treba
postaviti zatezni sustav (prstenaste usice).
Pri tome treba voditi racuna da trake glatko
prolaze kroz ugice. @ Pogevsi s donjim
parom traka uvijek istovremeno zategnite
unutarnju i vanjsku traku te ih pricvrstite
¢ickom. Pritisak bandaze i traka namjestite
na svinutom koljenu tako da pacijent osjeca
kompresijski pritisak, ali ne i bol.

Kada se na gore opisani nacin utvrdi osnovni
polozaj, neznatno zatezanje i skidanje
bandaze moguce je jedino otvaranjem i
zatvaranjem pojaseva. Pritom treba pripaziti
da se ne promijeni osnovni polozaj pojaseva.

Koristenje pelote

Donji crtezi pokazuju razli¢ite mogucnosti

postavljanja jastucica, ovisno o fazi tret-

mana:

1. Neposredno nakon ozljede:
Postavite akutnu pelotu izravno na
ozlijedeno mjesto. Preko nje postavite
funkcionalnu pelotu. Obje pelote mogu biti
rashladene. Nakon oko 24 sata vise nije
potrebna povecana kompresija akutne
pelote.

. Nakon toga:
Veca funkcionalna pelota moze se dalje
nositi, posebice prilikom ponovnog
pocetka treniranja. @ Prema potrebi,
mozete svinuti bo¢na krilca funkcionalne
pelote na obje strane.

3. MyoTrain se moze nositi bez pelota.

N

Upute za ¢iséenje

Napomena: Nikada ne izlazite bandazu
izravnoj toplini (npr.grijanje, sunceva
svjetlost, skladistenje u osobnom vozilu).
Moguce su Stete na materijalu. To moze
umanijiti u¢inkovitost bandaze

Molimo pridrzavajte se uputa za odrzavanje

na usivenoj etiketi. Ona se nalazi na gornjem

rubu bandaze.

Preporucujemo da bandazu MyoTrain perete

rucno na 30 °C teku¢im deterdZzentom za

rublje (ne univerzalnim deterdzentom).

Pritom se, molimo, pridrzavajte sljedecih

uputa:

1. Skinite komponente traka s pletiva i
zasebno ocistite bandazu.

2. Komponente traka i pelote mogu se po
potrebi takoder zasebno ru¢no oprati.

3. Bandaza MyoTrain se ne smije susiti u
susilici rublja.

U slucaju reklamacija obratite se trgovcu,
kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.

Napomena: Obraduje se samo ocis¢ena
roba.

Napomene za ponovnu uporabu

Proizvod je predviden za individualno
zbrinjavanje jednog pacijenta.
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Jamstvo

Vrijede zakonske odredbe drzave u kojoj
ste kupili proizvod. U slu¢aju potrazivanja iz
jamstva, molimo prvo direktno kontaktirajte
prodajno mjesto na kojem ste kupili
proizvod. Proizvod se treba ocistiti prije
prijave jamstva. Ako se niste pridrzavali
uputa za postupanje i odrzavanje bandaze
MyoTrain, jamstvo moze biti umanjeno ili
isklju¢eno.

Jamstvo je iskljuceno u sljede¢im
slucajevima:

« Primjena nije sukladna indikaciji

« Nepostivanje uputa stru¢nog osoblja

» Samoinicijativna izmjena na proizvodu

Obveza prijave

Temeljem regionalnih zakonskih propisa
obvezni ste svaki ozbiljiniji dogadaj vezan uz
uporabu ovog medicinskog proizvoda odmah
prijaviti kako proizvodacu tako i nadleznoj
drzavnoj instituciji. Nase podatke za kontakt
mozete pronaci na poledini brosure.

Zbrinjavanje

Molim zbrinite proizvod nakon zavrsetka
razdoblja uporabe sukladno lokanim
propisima o zbrinjavanju takvog otpada.

Sastav

Poliamid (PA), Zeljezo s poliamidom (Fe mit
PA), Elastodien (ED), Poliuretan (PUR),
Silikon (Sl), Viskoza (CV), Poliester (PES)

- Medical Device (Medicinski proizvod)
- Identifikator matrice podataka kao UDI

Stanje informacij: 2021-11

@ srpski

Postovani korisnici,

hvala vam §to ste se odlucili za Bauerfeind
proizvod.

Svaki dan radimo na poboljsanju medicinske
efikasnosti nasih proizvoda, jer je vase
zdravlje blizu nasih srca. Pazljivo procitajte i
sledite ovo uputstvo za upotrebu. Ako imate
pitanja, obratite se isklju¢ivo svom lekaru ili
vasoj specijaliziranoj prodavnici.

Namena

MyoTrain je medicinski proizvod. To je
bandaza sa podesivom kompresijom za
tretman povreda misica butine.

Indikacije

« Otvrdnjavanje misica

Istegnuce misica

Nagnjecenje misica (takozvani konjski
poljubac)

Kidanje misi¢nog vlakna

Kidanje snopa misi¢nih vlakana, odn. grupe
misica sa zadnje strane nadkolenice
(zadnja loza)

Povreda misica fascia lata
Posttraumatska, postoperativna stanja
nadrazenosti

« Prevencija/ profilaksa recidiva

.

.

.

.

A Rizici primene
« MyoTrain treba nositi samo prema
uputstvu za upotrebu i na navedenim
mestima primene.
Ukoliko Vam je MyoTrain prepisao lekar,
tada obavezno sa njim razgovarajte o
upotrebi i duljini primene ovog proizvoda.
On ¢e Vas takode informisati da li se
MyoTrain mozete da koristite sa drugim
proizvodima i na koji nacin.
Molimo obratite paznju bez iznimke
na napomene koje ste dobili prilikom
kupovine MyoTrain, kao i na uputstva za
uporabu.
U slu¢aju nepravilne primene ili
neovlascenih promena na proizvodu moze
nastati Steta, te se gubi pravo na garanciju.
Bandaza ispoljava svoje dejstvo pre svega
prilikom fizickih aktivnosti. Skinite bandazu
za vreme duzih perioda mirovanja - npr.
spavanje, dugo sedenje.
Izbegavajte da proizvod dode u dodir
sa sredstvima koja sadrze masnocu ili
kiselinu, kremama ili losionima.
Sva spoljna pomagala postavljena na telo
mogu, ako se stegnu suvise ¢vrsto, izazvati
lokalne pritiske, a u retkim slucajevima
mogu da suze krvne sudove ili nerve.
U slucaju da primetite neuobicajene
promene na sebi koje su povezane sa
upotrebom MyoTrain — npr. povecanje
tegoba — prekinite sa upotrebom i odmah
potrazite lekara.
Sadrzi lateks od prirodnog kaucuka
(elastoidi) koji moze izazvati iritaciju
koZe kod preosetljivosti. Ako primetite
alergi¢ne reakcije odstranite bandazu.

Kontraindikacije

Do sada nisu poznate kontraindikacije koje

se odnose na ceo organizam. U slucaju

sledecih simptoma bolesti postavljanje i

nosenje takvog proizvoda indikovano je

tek nakon prethodnog dogovora sa svojim
lekarom:

« Kozne bolesti/ povrede na tretiranim
delovima tela, posebno u slu¢aju upalnih
pojava, kao i kod izrazenih oziljaka sa
otocima, crvenilom i hipertermijom.

« Prosirene vene (varikoza)

« Poremecaji osetljivosti nogu usled
neuroloskih promena

« Smetnje krvne cirkulacije nogu
(npr. kod Diabetes mellitus)

« Smetnje usled limfnih ¢vorova i nejasne
otekline mekog tkiva

Uputstva o primeni

Postavljanje

@ Postavite MyoTrain dok stojite, pri ¢emu
noga mora da bude opustena, a koleno
lagano savijeno.

Postavite bandazu tako da zadnje velurne
trake (spoljnje) postavite na sredinu

preko povredenog podrucja misica. Celo
povredeno podrucje mora da bude pokriveno
bandazom.

@ Gornju ivicu bandaZe zamotajte za oko
dve tre¢ine unazad - distalno (prema dole).
© Postavite veliku pelotu (funkcionalnu
pelotu) na Zeljeno mesto na stegnu. Za
povecanje pritiska moze se, po zelji, postaviti

manja pelota (akutna pelota). Zatim ponovo
zamotajte bandazu nazad prema gore.
Uverite se da je sediste bez bora Sto je vise
moguce.

O Privucite ¢i¢ak zatvaraé ravno na zadnje
velurne trake. Pri tome remene treba provuci
otpozadi dole do napred gore. Kratki remen
dole, dugi remen gore.

@ Sistem za stezanje (uice) treba postaviti
na prednje velurne trake.

Kod toga treba paziti da se remeni mogu
provuci kroz ugice bez problema. @ Pocev
od donjeg para remena, istovremeno
stegnite unutrasnji i spoljni remen i spojite
ih. Pritisak bandaze i remena lako moze da
se podesi kada je koleno savijeno, tako da
¢e pacijent osetiti kompresioni pritisak, ali
ne i bol.

Kada se na gore opisani nacin utvrdi osnovni

polozaj, lagano zatezanje i skidanje bandaze

moguce je samo otvaranjem i zatvaranjem

remena. Kod toga treba paziti da se ne

promeni osnovni polozaj remena.

Kori$éenje pelote

Donje slike pokazuju razlic¢ite moguénosti

postavljanja jastuceta, zavisno od faze

lecenja:

. Neposredno nakon povrede:
Postavite akutnu pelotu direktno na
povredeno mesto. Preko nje postavite
funkcionalnu pelotu. Obe pelote mogu da
budu ohladene. Nakon oko 24 ¢asa vise
nije potrebna povecana kompresija akutne
pelote.

. Nakon toga:

Veca funkcionalna pelota i dalje moze

da se nosi, narocito u sluc¢aju povratka

na trening. @ Zavisno od potrebe, boéna

krilca funkcionalne pelote sa obe strane

mozete da savijete.

MyoTrain moze da se nosi bez pelota.

N
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Uputstvo za odrzavanje

Napomena: Nikada ne izlazite bandazu
direktnoj toploti (npr.grejanje, sunceva
svetlost, skladistenje u automobilu). Moguce
su Stete na materijalu. To moze uticati na
efikasnost bandaze

Molimo vas obratite paznju na uputstva za
odrzavanje na usivenoj etiketi. Ona se nalazi
na gornjoj strani trake bandaze.
Preporucujemo da MyoTrain perete ru¢no
i odvojeno na 30°C sa sredstvom za
pranje finog vesa (ne koristiti univerzalni
deterdZent). Pri tome postujte sledece
uputstvo:
. Skinite komponente pojaseva iz tkanine i
ocistite samo bandazu.
. Komponente pojaseva i pelota mogu
se takode posebno rucno ocistiti ako je
potrebno.
. MyoTrain nije prikladna za masine za
susenje vesa.

N
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U slucaju reklamacije obratite se prodavcu,
kod kojeg ste kupili proizvod.

Napomena: Samo ocisceni proizvodi bice
prihvaceni

Uputstvo za ponovnu primenu
Proizvod je namenjen za individualno
tretiranje jednog pacijenta.
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Garancija

Vaze zakonski propisi zemlje u kojoj ste
proizvod kupili. U slucaju potrazivanja

iz garancije stupite u kontakt prvo s
prodavcem kod kojeg ste proizvod kupili.
Proizvod se mora ocistiti pre garantne
reklamacije. Ako nisu postovana uputstva za
rukovanje i odrzavanje MyoTrain, garancija
moze biti umanjena ili isklju¢ena.

Garancija je iskljucena kod:

« Primene koja nije u skladu sa indikacijama
» NeposStovanja uputstava stru¢nog osoblja
« Neovlas¢ene modifikacije proizvoda

Obavezno prijavljivanje

Na osnovu regionalnih zakonskih propisa,
obavezni ste da bez odlaganja prijavite
bilo koji ozbiljan incident kada koristite
ovaj medicinski proizvod i proizvodacu i
nadleznom organu vlasti. Nase kontaktne
podatke mozete pronaci na poledini ove
brosure.

Odlaganje

Molimo da proizvod nakon njegovog
korisnog veka odlozite u otpad prema
lokalnim zakonskim propisima.

Sastav materijala

Poliamid (PA), Gvozde sa Poliamidom
(Fe sa PA), Elastan (ED), Poliuretan (PUR),
Silikon (SI), Viskoza (CV), Poliester (PES)

- Medical Device (Medicinsko sredstvo)
- Identifikator matrice podataka kao UDI

Stanje informacij: 2021-11

@ slovenski

Spostovani kupec,

zahvaljujemo se vam, da ste se odlocili za
izdelek podjetja Bauerfeind.

Nenehno se trudimo izboljsati medicinsko
ucinkovitost nasih izdelkov, saj nam je vase
zdravje pomembno. Natan¢no preberite

in upostevajte ta navodila za uporabo. Ce
imate kakrsna koli vprasanja, se obrnite
na svojega zdravnika ali specializirano
prodajalno.

Namen uporabe

MyoTrain je medicinski pripomocek. Opornica
z nastavljivo kompresijo za oskrbo poskodb
stegenskih misic.

Indikacije

« Otrdele misice

» Pretegnjene misice
Hematom stegenske misice
Pretrgane misice

.
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zadnje stegenske misice (stegenske
strune)

Poskodbe stegenske fascije
Posttravmatska, postoperativna
razdrazenost

Preprecevanje / profilaksa recidiva



A Tveganja uporabe
« Opornico MyoTrain smete uporabljati samo
po prilozenih navodilih in za navedene
indikacije.
Ak vam MyoTrain predpisal lekar, potom
s nim konzultujte o sposobe a dizke
pouzivania. Informuje vas o tom, ¢ia s
ktorymi vyrobkami sa da sucasne pouzivat
MyoTrain.
Respektujte bez vynimky pokyny, ktoré ste
dostali pri zakpeni MyoTrain, a tiez navod
na pouzivanie.
Pri neodbornom pouzivani alebo svojvolnej
zmene produktu moézu vzniknut skody a
dojde k zaniku zaruky.
Bandaz rozvija svoje Ucinky predovsetkym
pri telesnej aktivite. Pri dlhsSich
relaxa¢nych prestavkach odlozte bandaz -
napr. spanok, dlhé sedenie.
Zabrante kontaktu s prostriedkami s
obsahom tuku a kyseliny, masti a emulzii.
Vsetky pomocky, ktoré sa prikladaju na telo
z vonkajsej strany mozu, ak prilis tesne
doliehaju, sposobit lokalne priznaky tlaku,
alebo tiez v zriedkavych pripadoch zuzit
prechadzajuce tepny alebo nervy.
Ak na sebe zistite v suvislosti s pouzivanim
MyoTrain mimoriadne zmeny — napr.
zvySenie tazkosti - preruste pouzivanie a
vyhladajte okamzite lekarsku pomoc.
@Vsebuje lateks iz naravnega kavcuka
(elastodien), ki lahko pri preobcutljivosti
drazi kozo. Snemite opornico, ¢e opazite
alergijske reakcije.

.

.

.
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Kontraindikacie

Vedl(ajsie ucinky, ktoré postihuju cely
organizmus, nie su doteraz zname. Na
nasledujucich obrazkoch ochorenia sa
zobrazuje pouzivanie vyrobku iba po porade
s lekarom:

» Ochorenia/poranenia koze v oSetrovanej
Casti tela, predovsetkym pri prejavoch
zapalu, takisto ako vyrazky s opuchnutim,
scCervenanie a prehriatie

Kréne zile (varikoza)

Motnje obcutenja v nogi zaradi nevroloskih
sprememb

Motnje prekrvavitve noge

(npr. pri sladkorni bolezni)

Motnje v odvajanju limfe in nepojasnjeno
otekanje mehkega tkiva

.

Pokyny pre pouZivanie

Zapnutie

@ Prikladajte MyoTrain v stoji, pri uvolnenej
nohe a lahko zohnutom kolene.

Natiahnite bandaz tak, ze umiestnite zadny
vellrovy pas (vonkajsi) do stredu nad
zranenu svalovu oblast. Celkova oblast
zranenia musi byt pritom zakryta bandazou.
@ Potom zrolujte horny pokraj bandaze cca
o dve tretiny spat - distalne (dole).

© Polozte velkd pelotu (funkéna pelota) na
prislusné miesto na stehne. Na zvySenie
tlaku sa moze volitelne pouzit mensia pelota
(akutna pelota). Potom zrolujte bandaz opat
smerom hore. Davajte pritom pozor na
upevnenie pokial mozno bez zahybov.

O Upevnite pasy suchého zipsu rovno na
zadny velurovy pas. Pritom sa musia viest

popruhy odzadu dole dopredu hore. Kratke
popruhy sa nachadzaju dole, dlhé hore.

© Na predny veltrovy pas sa ulozi systém
protitahu (kruhové ocka).

Musite pritom davat pozor, aby sa viedli pasy
hladko cez ocka. @ Poénuc parom dolnych
popruhov vzdy sucasne utiahnite vnutorny
a vonkajsi popruh a prilepte. Tlak bandaze
a popruhu sa da pri ohnutom kolene
jednoducho nastavit, aby pacient sice citil
kompresny tlak, ale nie bolest.

Ko je opornica pravilno namescena, jo

lahko pozneje namestimo in odstranimo s
preprostim odpiranjem in zapiranjem trakov.
Zagotovite, da se osnovni polozaj trakov ne
bo spreminjal.

Uporaba blazinice

Slike prikazujejo razlicne moznosti za

vstavljanje blazinic glede na stopnjo

zdravljenja.

1. Takoj po poskodbi:
Namestite akutno blazinico neposredno
na poskodovano mesto, nato nanjo
namestite funkcionalno blazinico. Obe
blazinici sta lahko predhodno ohlajeni.
Akutno blazinico lahko odstranite po
priblizno 24 urah (slika 3). Po tem ¢asu
povecan pritisk akutne blazinice ni vec
potreben.

. Pozneje:
Vacsia funkéna pelota sa moze nosit dalej,
hlavne pri obnoveni tréningu. @ Vzdy
podla potreby moézete zarazit bo¢né kridla
funkénej peloty na oboch stranach.

. Opornico MyoTrain lahko nosite brez
blazinic.

N
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Pokyny pre Cistenie
Upozornenie: Bandaz nikdy nevystavujte
priamej horuc¢ave (napr.kdrenie, slneé¢né
Ziarenie, uskladnenie v osobnom vozidle).
MozZnost poskodenia materialu. Toto moéze
negativne ovplyvnit u¢innost bandaze
Dodrziavajte pokyny k oSetrovaniu uvedené
na vsitom stitku. Tento sa nachadza na
hornom okraji bandaze.
Odporucame oprat MyoTrain pri 30°C ruc-
nym pranim separatne s tekutym pracim
prostriedkom (ziadne univerzalne pracie
prostriedky). Dodrziavajte pritom nasledujuci
pokyn:
1. Odstrante Casti popruhov z pleteniny a
vyCistite samotnu bandaz.
2. Casti popruhov a peloty sa musia tiez
v pripade potreby individualne vycistit
ruénym pranim.
3. MyoTrain sa nehodi do susicky.
Pri reklamaciach sa obratte na obchodnika,
od ktorého ste zakupili vyrobok.

Upozornenie: Upravuje sa iba vycisteny
tovar.

Navodila za ponovno uporabo

Izdelek je namenjen izklju¢no individualni
oskrbi pacienta ali pacientke.

Garancija

Veljajo zakonski predpisi drzave, v kateri je
bil izdelek kupljen.V primeru uveljavljanja

garancije se najprej obrnite neposredno na
osebo, pri kateri ste izdelek kupili. Izdelek
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morate pred prijavo garancijskega zahtevka

ocCistiti. Neupostevanje navodil za ravnanje

z opornico MyoTrain in njeno nego lahko

neugodno vpliva na garancijo ali ta preneha

veljati.

Garancija preneha veljati, kadar:

« |zdelka ne uporabljate v skladu z
indikacijami;

« Ne upostevate navodil strokovno
usposobljenega osebja;

« |zdelek samovoljno spreminjate

Obveznost obvescanja

Zaradi regionalnih zakonskih predpisov ste
dolzni vsak resen incident pri uporabi tega
medicinskega pripomocka nemudoma javiti
proizvajalcu in pristojnemu organu. Nase
kontaktne podatke najdete na zadnji strani
te brosure.

Odstranjevanje

Po prenehanju uporabe izdelek odstranite
skladno z lokalnimi predpisi.

Sestava materiala

Poliamid (PA), Zelezo s poliamidom (Fe s PA),
Elastodien (ED), Poliuretan (PUR), Silikon (Sl),

Viskoza (CV), Poliester (PES)

[MD] - Medical Device (Medicinski pripomocek)
[0o] - 0znaka kode podatkovne matrice kot
edinstvenega UDI

Stanje informacij: 2021-11

romanian

Stimata pacienta, stimate
pacient,

va multumim ca ati ales un produs
Bauerfeind.

In fiecare zi lucram pentru a imbunatati

eficienta medicala a produselor noastre,
deoarece sanatatea dumneavoastra este
cea mai importanta pentru noi. Va rugam
sa cititi cu atentie si sa respectati aceste

instructiuni de folosire. Daca aveti intrebari,

adresati-va medicului sau distribuitorului
specializat.

Destinatia de utilizare

MyoTrain este un produs medical. Este

un suport cu compresie reglabila pentru
tratamentul leziunilor musculare la nivelul
coapsei.

Indicatii

« Crampa

« Intindere musculara

» Contuzie musculara

* Ruptura de fibre musculare

« Ruptura musculara fasciculara, de ex.
musculatura dorsala a coapsei
(tendoanele genunchilor)

« Leziune a Fascia lata

« Iritatii posttraumatice, postoperatorii

« Prevenire/ prevenirea recidivelor

A Riscuri in utilizare

« MyoTrain trebuie purtat numai in
conformitate cu instructiunile de folosire si
in domeniile de utilizare enuntate.

Daca vi s-a prescris suportul MyoTrain,

va rugam sa discutati cu medicul
dumneavoastra despre utilizarea acestuia
si despre durata utilizarii. De asemenea,
medicul va va mai informa daca si cu ce
alte produse poate fi utilizat in acelasi timp
suportul MyoTrain.

Va rugam sa tineti cont, fara nicio exceptie,
de instructiunile primite la achizitionarea
MyoTrain, precum si de instructiunile de
folosire.

in cazul utilizarii necorespunzatoare sau al
modificarii neautorizate a produsului, pot
aparea pagube si se pierde garantia.
Bandajul actioneaza in principal in timpul
activitatii fizice. In timpul perioadelor

mai lungi de repaus - de ex., in timpul
somnului sau daca stati pe scaun timp
indelungat bandajul trebuie dat jos.

Evitati contactul cu agenti care contin
grasimi sau acizi, unguente si lotiuni.

Daca sunt stranse prea tare, toate
produsele de suport auxiliare aplicate din
exterior pe corp pot produce o presiune
locala excesiva si, in cazuri rare, chiar
comprimarea vaselor sanguine si a
nervilor.

Daca observati modificari neobisnuite
corelate cu folosirea suportului MyoTrain
- de exemplu agravarea simptomelor —,
intrerupeti utilizarea acestuia si consultati
nefntarziat un medic.

@ Contine latex din cauciuc natural
(elastodiena) ceea ce poate
provoca iritatii ale pielii in caz de
hipersensibilitate. Inlaturati suportul
daca observati reactii alergice.

.
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Contraindicatii

Nu se cunosc pana in prezent efecte

secundare care sa afecteze intregul

organism. In urmatoarele tipuri de boli,

aplicarea produsului trebuie facuta numai

dupa consultarea medicului dumneavoastra:

« Dermatoze/leziuni cutanate in zona de
aplicare a produsului, in special in cazul
manifestarilor de tip inflamator, dar si'in
situatia existentei unor cicatrici proemi-
nente caracterizate de umflare, roseata si
caldura excesiva.

« Varice (Varicoza)

« Perturbari senzoriale la nivelul piciorului
din cauza modificarilor neurologice

« Probleme de circulatie la nivelul
picioarelor (de ex. diabet zaharat)

« Tulburari ale circulatiei limfatice si
tumefieri ale tesuturilor moi

Indicatii de utilizare

Aplicarea

@ Aplicati suportul MyoTrain din pozitia
stand in picioare, tinand piciorul relaxat si
genunchiul usor flexat.

Trageti suportul peste coapsa, pozitionand
banda plusata din spate (exterior) central
peste zona musculara afectata. Suportul
trebuie sa acopere intreaga zona afectata.
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@ in continuare, rulati marginea superioara
a suportului cca. 2/3 inapoi — distal (in jos).
© Asezati insertia mare (insertia
functionald) pe zona afectata de pe coapsa.
Pentru a mari presiunea, poate fi aplicata
optional si insertia mai mica (insertia acuta).
Apoi rulati suportul inapoi in sus. Cand faceti
acest lucru, aveti grija ca suportul sa fie
aplicat cu cat mai putine cute.

O Fixati benzile de fixare cu arici exact
peste banda plusata din partea posterioara.
Curelele trebuie sa fie directionate dinspre
spate jos inspre fata sus. Curelele scurte
trebuie pozitionate in partea de jos, cele
lungi in partea de sus.

© Pe banda plusat frontald trebuie fixat
sistemul de contra-tractiune (inelele).

Cand faceti acest lucru, curelele trebuie

sa treacd usor prin inele. @ Pornind de

la perechea de benzi din partea de jos,
trageti simultan banda interioara si pe cea
exterioara si fixati-le. Presiunea suportului
si a benzilor se va ajusta in pozitia cu
genunchiul usor flexat, astfel incat pacientul
sa nu simta dureri, ci numai o presiune de
compresie.

Odata ce pozitionarea (conform descrierii
de mai sus) s-a realizat corect, este posibila
aplicarea si scoaterea suportului prin
simpla deschidere si inchidere a benzilor cu
arici. Atentie ca pozitia de baza a traseului
benzilor cu arici sa nu se modifice.

Utilizarea insertiei
Schitele urmatoare va prezinta diferitele
modalitati de utilizare a pernitelor, in functie
de stadiul tratamentului:
1. Imediat dupa traumatism:
Asezati pernita acuta direct pe locul
afectat. Deasupra asezati pernita
functionala. Ambele insertii pot fi racite
in prealabil. Dupa circa 24 de ore nu mai
este necesara compresia sporita prin
intermediul pernitei acute.
. Ulterior:
Insertia mai mare (insertia functionala)
poate fi purtata si ulterior, in special
atunci cand se reia antrenamentul. @ La
nevoie, puteti plia ambele parti laterale
ale insertiei functionale.
Orteza MyoTrain poate fi purtata si fara
insertii.

N
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Indicatii de curatare

Indicatie: Niciodata nu expuneti bandajul

la actiunea directa a caldurii (de exemplu,
surse de caldurg, radiatii solare, depozitarea
in autovehicule). Materialul se poate
deteriora. Acest lucru poate afecta eficienta
suportului

Va rugam respectati instructiunile de
ingrijire de pe eticheta. Aceasta se gaseste
pe marginea superioara a suportului.
Recomandam spalarea separata de mana
a suportului MyoTrain la 30 °C, folosind un
detergent lichid (a nu se folosi detergenti
universali cu putere mare de curatare).
Va rugam ca la spalare sa tineti cont de
urmatoarele instructiuni:
1. Indepartati curelele de pe materialul textil
si spalati suportul separat.

2. Daca este necesar, pot fi spalate manual
separat si curelele, precum si insertiile.

3. MyoTrain nu trebuie uscat in uscator.

in caz de reclamatii, adresati-va
comerciantului de la care ati achizitionat
produsul.

Indicatie: Se prelucreaza numai produsele
curatate.

Indicatii de reutilizare

Produsul este conceput pentru ingrijirea
individuala a unui pacient.

Garantia

Sunt aplicabile prevederile legale valabile in

tara in care a fost achizitionat produsul. In

cazul situatiilor in care se impune aplicarea

prevederilor referitoare la garantie, va

rugam sa va adresati mai intai persoanei de

la care ati achizitionat produsul. Produsul

trebuie curatat inainte de solicitarea

garantiei. Daca nu au fost respectate

indicatiile privind manipularea si ingrijirea

MyoTrain, garantia poate fi afectata sau

exclusa.

Garantia este exclusa in caz de:

« Utilizare neconforma cu indicatiile

« Nerespectare a instructiunilor personalului
de specialitate

« Modificare neautorizata a produsului

Destinatia de utilizare

Datorita prevederilor legale regionale,
sunteti obligat sa comunicati fara intarziere
orice incident grav aparut ca urmare

a utilizarii acestui produs medical atat
producatorului, cat si autoritatii competente.
Datele noastre de contact le gasiti pe partea
posterioara a acestei brosuri.

Eliminarea ca deseu

La sfarsitul perioadei de utilizare va rugam
sa eliminati produsul in conformitate cu
reglementarile locale.

Compozitia materialului

ti
Poliamida (PA), Fier cu poliamida (Fe cu PA),
Elastodiena (ED), Poliuretan (PUR),
Silicon (Sl), Viscoza (CV), Poliester (PES)

~ Medical Device (Dispozitiv medical)
- Identificator MatriceDate sub forma de UDI

Versiunea: 2021-11

@ tirkce

Sayin miisterimiz,

bir Bauerfeind Uriinund tercih ettiginiz igin
cok tesekkur ederiz.

Her glin Grlnlerimizin tibbi etkinligini
arttirmak igin ¢alisiyoruz, ¢cinkl sagliginizin
kalbimizde yeri var. Litfen bu kullanim
talimatini dikkatlice okuyun. Herhangi bir
sorunuz varsa, litfen doktorunuza veya
yetkili saticiya basvurun.
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Kullanim amaci

MyoTrain tibbi bir Grindur. Uyluk kaslarindaki
yaralanmalarin tedavisi icin tasarlanmis,
kompresyon derecesi ayarlanabilir bir
destektir.

Endikasyonlar

» Kas sertlesmesi

« Kas gerginligi

« Kas ezilmesi (spazm)

« Kas lifi kopmasi

« Kas lifi demeti kopmasi, ornegin uyluk arka
kaslarinda (kirislerde)

 Fascia lata yaralanmasi

« Posttravmatik, postoperatif iritasyon
durumu

« Onleme/ niiks nleme

A Kullamm Riskleri

MyoTrain sadece bu kullanma talimatinda
bulunan talimata gore ve listesi verilen
uygulama alanlarinda kullanilmalidir.

Size MyoTrain recgete edildiyse kullanimi
ve kullanim siresi hakkinda doktorunuzla
gorisln. Doktorunuz, MyoTrain'in

baska hangi Urlnlerle ayni anda
kullanilabilecegini de size bildirir.
MyoTrain'i satin alirken yapilan
yonlendirmeleri ve kullanim talimatini
istisnasiz olarak dikkate alin.

Uriintin yanlis kullanimi veya triinde
onaylanmamis degisikliklerin yapilmasi da
hasara neden olabilir ve garantiyi gecersiz
kilar.

Bandajin etkisi ozellikle bedensel aktivite
sirasinda ortaya ¢ikar. Bandaji uzun streli
dinlenme aralarinda, 6rn. uyku, uzun sureli
oturma, gikarin.

Yag ve asit iceren maddeler, merhemler ve
losyonlarla temasindan kaginin.

Distan vicuda giyilen yardimci Griinler
cok siki yerlestirildiklerinde, lokal basing
semptomlarina neden olabilir veya ¢ok
nadir olarak kan damarlarini veya sinirleri
sikistirabilir.

MyoTrain kullanimina bagli olarak
olaganustu degisiklikler yasarsaniz, or.
rahatsizliginiz artarsa, trind kullanmayi
birakin ve derhal bir doktora basvurun.

Asiri hassasiyet durumlarinda ciltte
irritasyona neden olabilen dogal
kauguk lateks (elastodien) icerir. Alerjik
reaksiyonlar gordiginuzde destegi
cikarin.

.

Kontrendikasyonlar

Tim viicudu etkileyen bir yan etkiye buglne

kadar rastlanmamistir. Asagidaki klinik

durumlarda lriin ancak doktorunuza
danisildiktan sonra kullanilabilir:

« Bandajin kullanildigi bolgede cilt
hastaliklari/yaralar ve ozellikle sislikle
birlikte kizariklik, yara, kabarma ve asiri isi
hissedilmesi durumunda

« Varis (varikoz)

« Norolojik degisikliklerden dolayi bacakta
duyu kaybi

« Bacakta dolasim bozukluklari
(6rnegin diabetes mellitus)

« Lenf dolasim bozukluklari ve belirsiz yu-
musak doku sislikleri

Kullanim talimatlan
Takma

@ MyoTrain'i ayakta dururken, bacak gevsek
ve diz hafif bikik iken takin.

Bandajl, arka kadife seridi (dis) yaralanan
kas bolgesinin tzerine yerlestirerek

sikin. Bltuin yaralanan bélge bandajla
kapatilmalidir.

@ Bandajin yukari kenarini yaklasik tcte iki
geriye, uzak uca dogru (asagi) kivirin.

© Biiyiik pedi (islevsel ped) uylugun
etkilenen yerine koyun. Basinci arttirmak
icin kiigtik ped (akut ped) istege bagli olarak
kullanilabilir.

Ardindan bandaji tekrar yukari dogru kivirin.
Bu arada mumkun oldugunca kirismadan
oturmasina dikkat edin.

O Yapiskan bantlari arka kadife seritlere
dogrudan takin. Bu esnada bantlar

arka asagidan on yukariya dogru
yonlendirilmelidir. Kisa bantlar asagida,
uzunlar yukarida bulunur.

© Karsi cekme sistemi (delik halka) 6n
kadife serit Uzerine yerlestirilmelidir.
Bantlarin halkalardan duzgtin bir sekilde
gecirilmesine dikkat edilmedilir. @ Alt bant
cifti ile baslayarak, i¢ ve dis bantlari ayni
anda sikin ve sabitleyin. Bandaj ve kemer
basinci, diz bikildiglinde hastanin basing
baskisi hissedecegi, ancak agri duymayacagi
sekilde ayarlanmalidir.

Temel uyarlama yukarida agiklandigi gibi
dogru sekilde yapildiktan sonra destek ilerde
sadece seritlerin agilmasi ve kapatilmasi
yoluyla takilip ¢gikarilabilir. Seritlerin

seyri agisindan temel konumlandirmanin
degistirilmemesine dikkat edin.

Pedin kullanimi

Asagidaki gizimler tedavi evresine bagli
olarak yastik¢iklarin yerlestirilmesi igin
cesitli secenekleri gostermektedir:

1. Zedelenmeden hemen sonra:

Akut pedi dogrudan zedelenmis bolgenin
lizerine koyun. islevsel pedi akut pedin
Uzerine yerlestirin. Her iki ped de onceden
sogutulabilir. Akut ped yaklasik 24 saat
sonra ¢ikarilabilir (Sekil 3). Bu siireden
sonra akut pedin olusturdugu fazla
kompresyona artik gerek yoktur.

Daha sonra:

Blytuk islevsel ped o6zellikle antremana
yeniden baslarken tekrar takilabilir. 0
ihtiyaca gére islevsel pedin yan kanatlarini
her iki tarafta da gevrilebilir.

3. MyoTrain ped olmadan da kullanilabilir.

N

Temizleme talimatlan

Not: Bandaji asla dogrudan isiya (or. isiticilar,
dogrudan giines 1s1g1, araba icinde) maruz
birakmayin! Malzeme zarar gorebilir. Bu
durum bandajin etkisini olumsuz yonde
etkileyebilir
Lutfen etiketteki bakim talimatlarini dikkate
alin. Etiket, bandajin Ust kenarinda bulunur.
MyoTrain'i ayri olarak 30 °C'de elde sivi
deterjanla (camasir deterjani degil)
yikamanizi tavsiye ederiz. Asagidaki uyarilari
dikkate alin:
1. Kemer bilesenlerini orglden ¢ikarin ve
bandaji ayri ayri temizleyin.



2. Kemer bilesenleri ve pedler gerektiginde
ayri ayri elde yikanabilir.
3. MyoTrain kurutucu i¢in uygun degildir.

Sikayetiniz oldugunda Uriind aldiginiz
saticlya basvurun.

Bilgi: Sadece temizlenmis urinler isleme
alinir

Yeniden kullanim sartlar
Uriin tek bir hastanin kisisel tedavisi icin
ongorulmustur.

Garanti

Uriiniin satin alindigi tilkedeki yasal

htukiumler gegerlidir. Bir garanti talebi

halinde, litfen dnce Urlnd satin aldiginiz

yere basvurun. Uriin, garantiigin

gosterilmeden once temizlenmelidir.

MyoTrain‘in kullanimi ve bakimi ile ilgili

talimatlara uyulmamissa, garanti bozulabilir

veya gecersiz olabilir.

Garanti asagidaki durumlarda gecersizdir:

« Endikasyona uygun olmayan kullanim

« Saglik uzmaninin tavsiyelerine
uyulmamasi

« Kendi kendine yapilan trin degisikligi

Bildirme ylikiimliligi

Bolgesel yasal dizenlemeler nedeniyle,

bu tibbi cihazi kullanirken meydana gelen

her ciddi olayi hem Ureticiye hem de yetkili

makama derhal bildirmeniz gerekir. iletisim

bilgilerimizi bu brosirin arka sayfasinda

bulabilirsiniz.

Bertaraf
Latfen Urdnt kullanimdan sonra yerel
yonetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Malzeme igerigi

Polyamid (PA), Polyamidli demir (PA'lLi Fe),
Elastodien (ED), Poliretan (PUR), Silikon (SI),
Viskoz (CV), Polyester (PES)

- Medical Device (Tibbi cihaz)
[uol - UDI veri matrisi niteleyicisi

Bilgi surimi: 2021-11

@ PYCCKMiA

YBakaemMble nayveHTbi!

Bnarogapwvm Bac 3a npuobpeTeHne NpoayKLmmn
Bauerfeind.

Kaxblii ieHb Mbl paboTaem Hajj nosbile-
HUem 3GGEKTVBHOCT HaLLEN MeAVLIMHCKOM
NPOAYKLMM, MOCKOMbKY Balle 340POBbe Ham
0Y4eHb A0pOro. BHMaTeNbHO 03HaKoMbTeCh

C MHCTPYKLUMel N0 NCMOJIb30BaHNIO 1
cneayvite NprBeAeHHbIM B HEl YKa3aHUAM.
IMpu BO3HMKHOBEHWV BONPOCOB 0bpaTUTeCh K
CBOEMY JlevallemMy Bpady Unu B cneumanism-
POBaHHbI MarasuH.

HasHaueHne

MyoTrain ABnAeTcA NPoAyKTOM MeAULMHCKOrO
Ha3HaueHwnA. 1o 6aHAaX C perynmpyemoi
KOMﬂpECCVlE‘I;I ANA neyeHna I'IOBpe)K,D.EHVH}\
MblLUL Gefpa.
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MokasaHua

+ YNnoTHeHve MbllwLy

PacTaxeHvie Mblwl

Ywmnb mbituty

Pa3pblB MbileUHbIX BONIOKOH

Pa3pblB Myyka MbILLEYHbIX BOIOKOH, Harmp.
MbILLL| 33/1Hel NoBepxHOCTH Beapa
(nBYrnaBown, nonynepenoHYaTon u
MONYCYXOXKUIBHOM)

TpaBma wrpokon dacymnm begpa
MocTTpaBmaTyeckme, nocneonepaLnoHHble
60ne3HeHHble COCTOAHUA
Mpepynpexaexne / npodpunaxTika
peunanBsoB

A Puex npwu NCNonNb3oBaHUN

n3genna

+ MyoTrain cneflyeT NpUMeHATb B CTPOrOM

COOTBETCTBUM C HACTOALLIEN UHCTPYKLME 1

TONBKO Ha YKa3aHHbIX B Hell obnacTax Tena.

Ecnv MyoTrain Bam nponucan spay,

MPOKOHCYNLTUPYITECH C HAM OTHOCUTENBHO

OCOBEHHOCTEN 1 [AAINTENBHOCTY

MCNonb30BaHNA. Bpay pacckaxeT Takxe o

TOM, MOXHO /1 OAHOBPEMEHHO MCMOMb30BaTL

MyoTrain ¢ Apyrmmn nsgenuamu, vi eciv

MOXHO, TO C KaKUM.

YunTbiBaiiTe Bce 6€3 NCKIOUeHNA yKa3aHwA,

nonyyeHHble Npu nokynke MyoTrain, a Takxe

VHCTPYKLMIO MO UCMOMb30BaHMIO.

IMpu HeHaanexallem UCrnob3oBaHMM

1NV CAMOBOSIbHOM U3MEHEeHM U3fenva

BO3MOXHO €ro nospexaeHvie 1 notepa

rapaHTu.

SddekT baHaaxka NPOABNAETCA NPEXAe BCEro

npu $U3n4eckoit akTneHoCTU. CHUMaTe baH-

Nlax BO BPEMA ANNTENbHbIX NEPYOA0B NOKOS,

HanpviMep, BO BPeMA CHa, NPy ANVTeNbHOM

cvaeHun.

M136eralite KOHTaKTa M3AENNA C XNUPO- 1

KncnoTocoaepKallumm CpeacTBamm, Masamm

1 NOCbOHaMMU.

Bce HafeBaemble Ha Teo BCromoratesibHble

CpeacTsa Npy CAVWKOM MOTHOM

npuneraHnn MoryT okasblaTb YpesmepHoe

NaBeHvie Ha HeKoTopble y4acTKy Tena.

B pepkix Criyuanx OHU MOTyT TakKe

nepexrMaTb KPOBEHOCHbIE COCYAbI 1NN

HEepBbI.

Ecnv npu ncnonbsosaxnn MyoTrain npounc-

XOAAT HEOObIYHBIE V3MEHEHVA, HanpyMep,

ycunveaeTca 60neBolt CUHAPOM, crefyeT

HeMe/IIeHHO NpeKpaTUTL UCMONb30BaHME 1

06paTUTLCA K Bpauy.

@ BxopAwmi B cocTas naTtekc Ha ocHoBe
HaTypanbHOro Kayuyka (3nactoaven)
MOXeT CTaTb MPUYMHON pasapaxeHna npu
MOBbILIEHHON YYBCTBUTENBHOCTY KOXM.
OO6Hapyu1B NPU3HaKV anneprieckom
peaKLny, Cpasy e CHUMUTE opTes.

MpoTnBonokasaHuna

Ha CEI’OL{HHUJHVH}\ AeHb He N3BEeCTHbI Kakne-

60 No6oYHbIE 3HEKTLI, OKasbiBaloLve

BAMAHME Ha OpraH13m B Lienom. Mpu

NepeyNCNeHHbIX HIXKE KNMHUYECKMX KapTyHax

NpUMeHeH1e 3fenya BO3MOXHO TONbKO Nocne

KOHCYNbTaLWK C NeYaLLym Bpadom:

+ 3aboneBaHuA 1 NOBPEXAEHNA KOXM Ha
COOTBETCTBYIOLIEN 0ONACTN Tena, 0cobeHHO
npyv NoABNeHNY NP13Hakos BOCMNaneHus,

a TakKe Mpu Hanmyum OTeuHbIX py6LOB,

BbICTYNAIOLLUMX HA} NOBEPXHOCTBIO KOXM,
NOKPACHEeHW 1N rmnepTepmmmn
Bapviko3Hoe pacluvipeHyie BeH (Bapyko3)
HapyLeHuns uyBCTBUTENBHOCTI HOT 113-3a
HEBPOSOMMUECKIX U3MEHEHNT
HapyLweHunsa kposoobpalleHya B Hore
(Hanpumep, Npu caxapHom AnabeTe)
HapyLeHuns nMpoOoTTOKa 1 OTEKM MATKIX
TKaHel HeACHOro reHesa

YKa3aHuA No Mcnosb3oBaHNIo
HapeBaHue optesa

@ Hanoxwure optes MyoTrain ctos, Ha
paccnabneHHyo Hory, Cnerka CorHyB KoneHo.
Hatanute 63H,D.a>K Tak, l‘ITO6b\ 3aHAA
Be/opOBan Moslocka (CHapyu) pacnonaranach
M0 LeHTPY TPaBMMPOBaHHO 0bnacTyt. [pu
3TOM BCA TPaBMMUPOBaHHaa 061acTb AOMKHa
6bITb 3aKpbiTa BaHAAKOM.

@ Teneps BepxHUit kpail baHaaKa NPUMEPHO
Ha ABe TPETV OTBEPHWTE Ha3ag, K AUCTaNbHOMY
otaeny (BHu3).

© Hanoxure 6onbuyio BCTaBKy
(dYHKLMOHANbBHYI0) Ha NOBPEKAEHHDBIN
ydyactok begpa. [ina ysenmuenuns fasneHns
ONUMOHANBHO MOXKHO MCMOSb30BATL MEHbLLYIO
BCTaBKy (BCTaBKY AA 3KCTPEHHOW MOMOLLM).
3aTem CHOBa OTBEPHUTE GaHAaX BBEPX.

[Mpw 3TOM CeauTe 3a Tem, YTobbl Ha HEM MO
BO3MOXHOCTU He BbINO CKNafoK.

@ YcTaHoBUTE peMEeWKM C 3aCTEXKOM Ha
NIVNyYKe NPAMO Ha 3afHel BeNopoBoi
nonocke. Npw 3ToM PEMHI JOKHbI ObiTb
NPONOKEHBI MO HANPABAEHWIO HAUMHAA C3aAM
CHU3Y Bnepes 1 Beepx. KOpoTK1e pemHu
HaxXOAATCA CHU3Y, ANIVHHbIE — CBEPXY.

© Ha nepepHvie BeniopoBbie MOAOCKN HEOOXO-
LIVIMO HaNoMXMTb BCTPEUHYIO chcTemy (Netu).
[Mpvi 3TOM HEOOXOAMMO CleanTb 3a TEM, UTOObI
PeMHY NPOWNY TOUHO ckBo3b netv. @ Haun-
HaA C HUXHel Napbl PEMHEN, OAHOBPEMEHHO
3aTAHUTE 1 3aKPenuTe BHYTPEHHWI N HAPYK-
HbI pemHi. [laBneHvie 6aHaaxa v pemHeit
NPV COrHYTOM KONeHe cnefyet HaCTPOUTb Tak,
4TOObI NALMEHT OLLYLLA KOMNPECCHOHHOe
AaBneHne, HO He NCrblTbiBan 6OJ'H/I.

IMpvi NPaBKAbHO BINONHEHHOM NePBOHaYanb-
HOI HAaCTPOIKe, ONMCaHHOM Bbille, GaHAaXK
MOXHO fIerko HafieBaTb ¥ CHMATL MyTem npo-
CTOrO paccTermBaHua v 3acTerviBaHNa pemHeN.
[Mpu 3TOM HEOBXOAMMO CNEAnTb 3a TeM, UTObbI
NCXOLHOE MOSIOKEHVE PEMHEN HE N3MEHANOCh.

Ucnonb3oBaHue BCTaBKN

Ha prcyHKax Huxe nokasaHel pasnuyuHble
BO3MOMKHOCTYV MPVIMEHEHNA NCNOMb3YeMblX
NPOKNAA0K B 3aBUCKMOCTM OT CTaAWM Neyeruns:
. Cpasy nocfne TpaBmbl:

HanoxwTe BCTaBKy AN1A 3KCTPEHHO NOMOLLM
NPAMO Ha NOBPEXAEHHbIN Y4acTOK Tena.
Mocne 3T0ro Hanoxure GyHKLUMOHaNbHYIO
BCTaBKy. Obe BCTaBKM MOXHO Npeasaputesb-
HO oxnaguTb. Mo ncreueHun npumepHo 24
4acoB MNoBbILLEHHas KoMnpeccys, 06ycos-
NeHHaA BCTaBKOW ANA SKCTPEHHOW MOMOLLK,
6onblue He TpebyeTcA.

Bnocnepctaum:

DyHKUMOHanbHyI0 BCTaBKy Oosbluero
pa3mMepa MOXXHO HOCUTb U B AanbHenLuem,

B 4aCTHOCTK, Npn BO306HOBJ'I€HVH/\
Tpernposok. @ Mpu HeobxoAMMOCTH
6OKOBbIE KPBIMbILIKN GYHKLIMOHANBHOM
BCTaBKM C 06enX CTOPOH MOXHO MOAOTHY Tb.

N

3. Oprte3 MyoTrain MOXHO HOCUTb 1 6e3
BCTaBOK.

YKasaHusa no yxoay 3a usgenvem
MpumeuaHue: Hvkoraa He noagepraite
6aHaax BO3/1eNCTBIIO MPAMOTO TeMI0BOro
n3nyyeHnsa (Hanpumep, He OCTaBnANTe ero
B6MM3K oborpesaTenei, Nog NPAMbIMMI
CONHEYHbIMY Nly4amu, B aBTOMOOWNE).
Bo3moXHbI noBpexaeHnAa matepunana.
Pe3ynbtaTom MOXeT CTaTb CHKeHUe
3dPeKTVBHOCTM GaHAaxa

Cobrniofaiite peKoMeHAaLWM MO YXOAY,
yKa3aHHble Ha BLIMTON 3TuKeTKe. OHa
Haxo[MTCA B BEPXHel KpomKe baHaaxa.

Mbl pekomeHzyem cTupaTtb opTe3 MyoTrain

BPYyYHyto npv Temnepatype 30 °C oTaensHO oT

Npyrux Bellell C UCNOMb30BaHNEM XMUAKOTO

MOHLLEero cpefcTsa (He MCnonb3osaTth

YHMBEPCanbHOe MoloLliee cpefcTso). [pu 3Tom

cobniofaiiTe cneaytolme yKkasaHua:

1. Ynanute C TPUKOTaxa nemeHTbl peMHS 1
nocTvpaiTe 6aHaax OTAENBbHO.

2. Mpn HEOOXOAMMOCTUN 3NEMEHTLI PEMHA 1
BCTaBKM MOXKHO TaKKe MoCTvpaTh BPYUHYIO
OTAENbHO.

3. MyoTrain He npurogeH Ana CyLwKu B
CyWWNbHOW MaLLMHe.

Mpu HanWUKMKM NPeTeH3nin obpalLanTecs K
npogasLly, y KOToporo 6bi10 NpriobpeTeHo
n3gpenve.

Mpumeyanme: Hasag vzgenua NPUHUMAIOTCA
TONbKO B YMCTOM BUAE.

YKa3saHuA no NOBTOPHOMY
MNCNoNb30BaHUIO

V3nenve npegHasHaveHo AnA MHAMBKAYaNbHO-
IO MCMONb30BaHMA OAHUM NaLMEHTOM.

FapanTua
[lecTBYIOT 3aKOHOAATENbHbIE MONOXKEHNA
CTpaHbl, B KOTOPOW NPUOBPETEHO K3aenne.
Ecnv Bbl npeanosaraeTe, 4TO MeeT MecTo
rapaHTUiHbBIA Cyydai, obpallaiTecs cpasy
K TOMY, Y KOTO 6bI10 NprobpeTeHo faHHOoe
nzpenvie. Mpexae yem obpallaTtbea 3a
rapaHTUHBIM 06CNYKMBAHVEM, U3aenne
cnefyet OUnNCTUTD. ECn yKasaHua no
obpatleHuio ¢ 6aHpaxxom MyoTrain 1 yxoay
33 HUM He 6blnn COONIOAEHDI, rapaHTUIHbIe
00A3aTeNbCTBA NPOV3BOAMTENA MOTYT ObITh
OrpaHnyeRbl UK UCKI0UEHbI.
[apaHTVA NCKNIOYaeTCA B Cyyae:
« icnonb3oBaHuA 13nenna He no HasHaueHuio
+ HecobniogeHna pekomeHgaumin
cneumanncTos
+ CaMOCTOATENBHOIO M3MEHEHVA K3aenuna

0653aHHOCTb N3BELLEeHUA

B cooTBeTCTBUM C NpenmncaHnami pernoHans-
HOrO 3aKOHOAATENBbCTBA, O KaXKOM CEPbe3HOM
MHUMAEHTe, NnponsoLwealemM npn ncrnosb3osa-
HUW JaHHOTO MEAVLIVHCKOrO U3aenus, cneayet
He3amennTe/IbHO 13BellaTb Kak NMPOon3BO-
LNTENA, Tak M KOMMNETEHTHbIN opraH. Hawwm
KOHTaKTHbI€ JaHHbIE YKa3aHbl Ha OépaTHOVI
CTOpOHe 6POLLopbI.

YTununsaumsa

YTmnmsaum M34enna nocne OKOH4YaHuA ero
MCNOJIb30BaHWA OCYLLeCTBNAETCA COracHO
MEeCTHbIM NpeanncaHnAam.



CocTaB maTepuana

Monvamng (PA), Xeneso ¢ nonmammaom
(Fe c PA), nactoaver (ED), Monunypeta (PUR),
CunuikoH (S1), Bucko3sa (CV), Monunactep (PES)

— Medical Device (MeanumHckoe o6opynosaHme)
- Knaccugukatop matpuLbl iaHHbIX kak UDI

Bepcua: 2021-11

@ latviesu

Cienijamais pacient!

Liels paldies, ka izvelejaties Bauerfeind
izstradajumu.

Meés katru dienu stradajam, lai uzlabotu
musu izstradajumu medicinisko efektivitati,
jo jusu veseliba mums ir svariga. Ludzu,
rupigi izlasiet un ievérojiet $o lietosanas
instrukciju. Stdzibu gadijuma, ludzu,
sazinieties ar savu arstu vai jautajiet
specializetaja tirdzniecibas vieta.

Merkis

MyoTrain ir medicinas produkts. Tas ir re-

guléjams kompresijas atbalsts augsstilba

muskulu traumu arstésanai.

Indikacijas

» Muskulu saspringums

» Muskulu sastiepums

« Augsstilba muskulu sasitums (“zirga
bu¢a”)

« Muskulu plisums

« Muskulu skiedru plisums, pieméram,
aizmuguréjo augsstilba muskulu
(hamstringu) $kiedru plisums

- Platas fascijas (fascia lata) ievainojums

« Posttraumatisks / postoperativs
kairinajums

« Prevencija/recidivu profilakse

A\ Riska iespéja izstradajuma
lietoSanas laika
MyoTrain vajadzetu izmantot tikai atbilstosi
Sis lietosanas pamacibas noradijumiem un
talak minetajos gadijumos.
Ja Jums lietosana ir noziméts MyoTrain,
tad konsultéjieties par ta lietoSanu un
lietosanas ilgumu ar savu arstu. Arsts
informeés Jus ari par produktiem, kurus ir
atlauts lietot vienlaicigi ar MyoTrain.
LUdzu, bez iznemuma ieverojiet art
norades, kuras tika sniegtas MyoTrain
iegades bridi, ka ari produkta lietoSanas
instrukciju.
Preces nepareiza lietoana vai neatlauta
modifikacija var izraisit bojajumus un
anulét garantiju.
Balsta efekts ir vislabak jutams fiziskas
aktivitates laika. Nonemiet LumboTrain
ilgstosu partraukumu laika - piem, miega
laika, ilgi sezot.
Izvairieties no saskares ar taukainiem un
skabiem lidzekliem, ziedém un losjoniem.
Visi uz kermena areji pielietoti
paliglidzekli, ja tos uzliek parak stingri,
var izraisit vietéjas spiediena pazimes
vai, retos gadijumos, asinsvadu vai nervu
sasaurinasanos.
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« Ja saistiba ar MyoTrain lietoSanu Jus kon-
statéjat neierastas izmainas sava organis-
ma — piem., pieaug sUdzibas — partrauciet
lietoSanu un nekavejoties dodieties pie
arsta.

Sastava ir dabiska kaucuka latekss
(elastodiéns), tapéc cilvékiem ar
paaugstinatu jutibu var rasties adas

kairinajums. Ja novéerojat alergiskas
reakcijas, nonemiet atbalstu.

Kontrindikacijas

Lidz $im nav zinamas blakusparadibas,

kas ietekmétu visu kermeni. Sadu stavoklu

gadijuma izstradajuma lietoSana ieteicama
tikai pec konsulteésanas ar arstu:

« Adas slimibas / traumas taja kermena dala,
kura tiek nésats izstradajums, jo ipasi, ja
ir iekaisuma pazimes; piepaceltas rétas
ar uztukumu, apsartumu un parkarsanas
pazimem.

« Varikozas vénas (varikoze)

« Kajas jutiguma traucejumu gadijumos, ko
rada neirologiskas izmainas

« Kajas asinsrites traucejumi
(piemeéram, cukura diabéta gadijuma)

« Limfas atteces traucejumi un neskaidri
miksto dalu pietakumi

IzmantoSanas noradijumi

Uzliksana

@ Uzlieciet MyoTrain, stavot ar atbrivotu
kaju, kas viegli ieliekta celgala.

Uzvelciet atbalstu, aizmuguréjo velura svitru
(aréjo) poziciongjot pa vidu virs trauméta
muskula zonas. Ar atbalstu janosedz visa
traumeta zona.

@ Péc tam atlokiet atbalsta auggéjo malu
apm. divas tresdalas atpakal — distala
virziena (uz leju).

© Uzlieciet lielo polsteri (funkcionalo
polsteri) skartajai augsstilba vietai.
Spiediena paaugstinasanai pec izveles var
izmantot ari mazako polsteri (akito polsteri).
Péc tam velciet atbalstu atpakal uz augsu.
Centieties izlidzinat ortozi péc iespéjas bez
krokam.

O Velcro sloksnes piestipriniet tiesi uz
aizmugureja velurslana. Siksnam jabat
velkamam no mugurpuses uz leju un
prieképusé uz augdu. Isas siksnas ir apakia,
garas augspuse.

© Pie priekséjas vellra svitras japiestiprina
savilkdanas sistéma (rinku cilpas).

Jaievero, lai siksnas caur cilpam batu
izvilktas lidzeni. @ Sakot ar apak&éjo

siksnu pari, vienlaicigi jasavelk iekseja un
aréja siksna un tas japiestiprina. Uzliekot
atbalstu uz celgala ieliektas kajas, siksnas
spiedienam jablt noregulétam ta, lai
pacients izjustu zinamu kompresijas
spiedienu, tacu ne sapes.

Javienreiz ir korekti veikta
pamatnoregulésana, ka ieprieks aprakstits,
atbalstu iespéjams viegli uzlikt un nonemt,
tikai attaisot un aiztaisot siksnas. Pie

tam jaievero, lai netiktu mainits siksnu
novietojuma pamatstavoklis.

Polsteru pielietosana

Turpmak teksta aprakstitas dazadas
ieliekamo spilventinu pielietoSanas iespejas
atkariba no traumas arstésanas stadijas.

. Talit pec gutas traumas:

uzlieciet akuto polsteri tiesi uz traumeétas
vietas. Virs ta savukart uzlieciet
funkcionalo polsteri. Abus polsterus
pirms lietoSanas var atvésinat. Pec apt. 24
stundam pastiprinata kompresija ar akuto
polsteri vairs nav nepieciesama.
Turpmakaja laika:

Lielo funkcionalo polsteri var

néesat ari turpmakaja laika, it ipasi

treninu atsaksanas perioda. @ Péc
nepiecieSamibas abas puseés var ielocit
funkcionala polstera sanu malas.

3. MyoTrain var nesat ari, neizmantojot
polsterus.

™

Tirisanas noradijumi

Noradijums: Nekad nepaklaujiet balstu
tieSai karstuma iedarbibai (piem.,
radiatoriem, saules stariem, glabasanai
vieglaja automasina)! Tadéjadi materials
var tikt sabojats, Tas var ietekmet atbalsta
efektivitati
LUdzu, nemiet vera noradijumus uz piesutas
etiketes par pareizu kopsanu. Ta atrodas pie
parséja augséjas malas.
Mes iesakam MyoTrain mazgat ar rokam
30°C temperatura atseviski ar skidru
mazgasanas lidzekli (nevis lieljaudas
mazgasanas lidzekli). Turklat nemiet véra
talak noradito:
1. Nonemiet jostas detalas no adijuma un
notiriet atbalsta atseviski.
2. Vajadzibas gadijuma jostas detalas un
polsterus var ari atseviski tirit ar rokam.
3. MyoTrain nav piemérots zavésanai velas
masina.

Ja Jums ir stdzibas, sazinieties ar
izplatitaju, no kura esat iegadajies preci.

Noradijums: Sudzibas tiek pienemtas
izskatisanai tikai, ja produkts ir tirs.

Noradijumi par atkartotu
izmantosanu

Izstradajums ir paredzets individualai
lietoSanai tikai vienam pacientam(-tei).

Garantija

Ir speka tas valsts tiesibu akti, kura

izstradajums ir iegadats. Ja Jusuprat runa ir

par garantijas gadijumu, vispirms sazinieties

ar uznemumu, no kura Jus iegadajaties

izstradajumu. Pirms garantijas gadijuma

pieteikuma izmazgajiet izstradajumu.

Neieverojot MyoTrain lietoSanas un

kop$anas norades, garantijas prasibas var

mainities vai tikt atceltas.

Garantijas prasibas tiek atceltas $ados

gadijumos:

« Izstradajums netiek lietots atbilstosi
indikacijam

« Neieverojot specialistu instrukcijas

« Pasrocigi izmainot izstradajumu

Pienakums zinot

Pamatojoties uz regionalajam ar likumu
noteiktajam prasibam, jums ir nekavéjoties
jazino razotajam, ka ari vietéjai veselibas
aprupes iestadei par visiem $is medicinas
ierices lietosanas laika notikusajiem
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incidentiem. Musu kontaktdatus atradisiet
Sis broslras aizmugure.

Utilizésana

Péc lietosanas laika beigam, lidzu,
likvidejiet izstradajumu saskana ar vietejiem
noteikumiem.

Materiala sastavs

Poliamids (PA), Dzelzs ar poliamidu (Fe ar
PA), Elastodiéns (ED), Poliuretans (PUR),
Silikons (Sl), Viskoze (CV), Poliesteris (PES)

- Medical Device (Mediciniska ierice)
— Datu matricas apzimétajs, UDI

Versija: 2021-11

@ lietuviy

Gerb. paciente,

dékojame, kad pasirinkote Bauerfeind
gaminj.

Kiekviena diena tobuliname savo gaminiy
gydomajj poveikj, nes mums rupi Jusy
sveikata. Atidziai perskaitykite ir laikykités
Sios naudojimo instrukcijos.

Jei kyla klausimy, kreipkités j gydytoja arba
specializuota parduotuve.

Paskirtis

MyoTrain yra medicininis produktas. Tai yra
reguliuojamo suspaudimo jtvaras, skirtas
Slaunies raumeny suzalojimams gydyti.

Indikacijos

« Raumeny sukietéjimas

« Raumeny patempimas

« Raumeny sumusimas (sutrenkimas)

« Raumenuy skaiduly jtrakimas

« Raumeny skaiduly rysulio, pvz.,
uzpakalinio Slaunies raumenyno
(dvigalvio, pusgyslinio ir puslévinio
raumeny), jtrakimas

- Placiosios fascijos (fascia lata) pazeidimas

« Potrauminis arba pooperacinis
sudirginimas

« Prevencija/recidyvo profilaktika

A Naudojimo rizika

« MyoTrain aktyvy jtvara reikia maveti

tik pagal Sios naudojimo instrukcijos
duomenis ir pagal nurodyta produkto
paskirtj.

Jei jums buvo paskirtas MyoTrain, dél jo
naudojimo budo ir trukmés pasitarkite su
savo gydytoju. Jis informuos jus apie tai,
ar MyoTrain tuo pat metu galite naudoti su
kitais gaminiais, ir, jeigu taip, su kokiais.
Batinai laikykités naudojimo instrukcijos
ir visy nurodymy, kurie jums buvo pateikti
isigyjant MyoTrain.

Jei gaminj naudosite netinkamai arba savo
nuozilra jj keisite, galite jj sugadinti ir
garantija tada negalios.

Jtvaras veiksmingiausias buna tada,

kai judate. Darydami ilgesnes poilsio
pertraukas (pvz., kai ruosiatés miegoti
arba ilgai sedeéti) jtvarag nusiimkite.
Venkite salycio su riebiais arba rugstiniais
preparatais, tepalais ir losjonais.

.

.

.



« Dél visy ant kiino uzdéty priemoniy, jei
jos yra tvirtai prispaustos, gali atsirasti
vietinio spaudimo simptomuy, o kartais
taip pat ir susiauréti toje vietoje esancios
kraujagyslés arba nervai.

« Jei naudodami MyoTrain pastebétumeéte
nejprasty pokyciy (pvz., nemalonds
pojuciai sustipréty), jo nebenaudokite ir
nedelsdami kreipkités j gydytoja.

@ Sudetyje yra natlralaus kauciuko
latekso (gumos pluosto), todél esant
padidéjusiam jautrumui gali dirginti
oda. Pastebéje alerging reakcija, jtvara
nusiimkite.

Kontraindikacijos

Salutinio poveikio visam organizmui

nepastebeta. Gaminj galima naudoti tik

pasitarus su gydytoju, jei yra tokiy patologiju:

» Odos ligos arba suzalojimai toje kino
dalyje, ypac esant uzdegimo pozymiy;
taip pat turint iskelty randy su tinimo,
paraudimo, perkaitimo pozymiais.

« |3siplétusios kojy venos (varikoze)

« Kojos jutimo sutrikimai dél neurologiniy
pakitimy

» Kojos kraujotakos sutrikimai
(pvz., sergant cukriniu diabetu)

« Limfos tekéjimo sutrikimai ir neaiskus
minkstyjy audiniy patinimai

Nurodymai naudotojui

Uzsidéjimas

@ Uzdékite MyoTrain stovédami, kai koja
atpalaiduota ir Siek tiek sulenkta per kel].
Uzverzkite jtvarg uzdédami galines (iSorines)
limpancias juostas ties suzaloto raumens
zonos centru. Jtvaras turi uzdengti visa
suzalotg sritj.

@ Dabar atvyniokite virdutinj jtvaro krasta
mazdaug du trec¢dalius j distaline puse
(apacion).

© Dékite didelj jdékla (funkcinj jdékla) ant
suzalotos Slaunies dalies. Kad dar labiau
suverztumeéte, papildomai galite naudoti
mazesnj jdékla (smaily jdékla).

Tada veél atvyniokite jtvara j virsy.
Pasirtpinkite, kad uzvyniojus jtvara likty kuo
maziau rauksliy.

O Pritvirtinkite lipukus ant galinés
limpancios juostos. Dirzeliai turi bati
pritvirtinti i$ apacios j virsy. Trumpi dirzeliai
turi bati apacioje, ilgi — virsuje.

© Priekines limpangias juostas pritvirtinkite
ant jtempimo sistemos (Ziediniy asy).

Turite patikrinti, kad dirzeliai eity per gsas.
@ Pradédami nuo apatinés dirzeliy poros,
vienu metu uzverzkite ir pritvirtinkite vidinj
ir iSorinj dirzelj. Kai kelis sulenktas jtvaro ir
dirzelio jtempima taip paprasta nustatyti,
kad pacientas jaucia spaudima, bet nejaucia
jokio skausmo.

Jei bazinis nustatymas viena karta atlieka-
mas tinkamai, kaip aprasyta anksciau, galima
paprastai uzsidéti ir nusiimti jtvara tiesiog at-
segant ir prisegant dirzelius. Reikia uztikrinti,
kad nepakisty dirzeliy baziné padétis.

Jdéklo naudojimas

Toliau pateiktuose punktuose iSvardytos
jvairios jdékly naudojimo galimybés,
atsizvelgiant j gydymo stadija:

1. ISkart po suzalojimo:
uzdeékite mazg jdékla tiesiai ant suzalotos
vietos. Ant jo uzdekite didelj funkcinj jdé-
kla. Abu jdéklus galima pries tai atvésinti.
Praéjus mazdaug 24 val. padidinta mazo
idéklo kompresija néra reikalinga.

. Veliau:

Didelj funkcinj jdékla galima dévéti toliau,

ypaé vél pradéjus treniruotis. @ Pagal
poreikj galite pasukti funkcinio jdéklo

Soninius sparnelius i$ abiejy pusiy.

Ilga laika: profilaktikai esant sportinei

N

@

Valymo nurodymai

Pastaba: Saugokite jtvarg nuo tiesioginio

karscio (pvz., kaitinimo, saulés spinduliy,

laikymo automobilyje). Karstis gali pazeisti

medziaga. Tai gali sumazinti jtvaro

veiksminguma

Atkreipkite démes;j j prisittoje etiketéje

pateiktus prieziuros patarimus. Ji yra prie

virsutinio jtvaro krasto.

MyoTrain rekomenduojame skalbti 30°C

temperatlroje rankiniu skalbimo rezimu

naudojant skysta ploviklj (nenaudokite

stipraus ploviklio). Laikykités $iy nurodymuy:

1. Nuimkite dirzeliy komponentus nuo
mezginio ir valykite jtvarg atskirai.

2. Prireikus dirzeliy komponentus ir jdéklus
galite iSskalbti rankiniu skalbimo rezimu.

3. MyoTrain néra tinkamas dziovyklei.

Jei turétumete pretenzijy, kreipkites j
prekybos atstova, i$ kurio gaminj jsigijote.

Pastaba: Priimama tik Svari preke.

Nurodymai dél pakartotinio
naudojimo

Gaminys skirtas individualiam vieno
paciento gydymui.

Garantija

Galioja tos salies, kurioje gaminys pirktas,

jstatymai. Jei manote, kad gaminiui

konkreciu atveju galéty bati taikoma

garantija, pirmiausiai kreipkités j tg asmenj,

is kurio gaminj jsigijote. Pries pateikiant

reikalavima dél garantijos, gaminj reikia

iSvalyti. Jei nebuvo laikomasi nurodymuy dél

MyoTrain naudojimo ir prieziuros, garantija

gali bati pazeista arba negalioti.

Garantija negalioja, kai:

« Naudojama neatsizvelgiant j indikacijas

« Nesilaikoma kvalifikuoto personalo
instrukcijos

« Savavaliskai modifikuojamas gaminys

Pareiga pranesti

Pagal vietinius teisinius potvarkius esate
jpareigoti nedelsiant informuoti gamintoja ir
atsakinga institucijg apie bet kokio pobudzio
incidenta, jvykusj naudojant $j medicininés
paskirties produkta. Kontaktiniai duomenys
pateikti Sio lankstinuko paskutiniame
puslapyje.

Salinimas
Pabaige naudoti produktg utilizuokite pagal
vietinius teisés aktus.
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apkrovai galima déveéti MyoTrain be jdékly.

MedZiagos sudétis

Poliamidas (PA), GeleZis su poliamidu (Fe su
PA), Elastodienas (ED), Poliuretanas (PUR),
Silikonas (Sl), Viskozeé (CV), Poliesteris (PES)

— Medical Device (Medicininis prietaisas)
[oor] - Duomeny matricos identifikatorius kaip UDI

Informacija parengta: 2021-11
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